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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 мая 2021 года № ФСР 2010/09018

На медицинское изделие
Ап 1 арат для аспирации дыма АСД-«ФОТЕК» по ТУ 9444-015-41747567-2010 

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Об цество с ограниченной ответственностью "ФОТЕК" (ООО *'ФОТЕК"), 
Ро< сия, 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145а, 
ЛИ]'. А

Производитель
Об цество с ограниченной ответственностью "ФОТЕК" (ООО "ФОТЕК"), 
Россия, 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145а, 
л и  '.А

:то производства медицинского изделия
О "ФОТЕК", Россия, 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
Малышева, д. 145а, лит. А

Номер регистрационного досье № РД-41162/19055 от 29.94.2021

Кл! ICC потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Ко, I Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет прил^^е&ие да 1 листе

по

приказом Росздравнадзора от 06 мая 2021 года Xs 3 
доп улцено к обращению на территории Российской
За! 1еститель руководителя Федеральной службы 

надзору в сфере здравоохранения Ю. Павлюков

0.056877
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2021 года № ФСР 2010/09018

Лист 1

медицинское изделие
парат для аспирации дыма АСД-«ФОТЕК» по ТУ 9444-015-41747567-2010, 
ставе:

; 5лок аспирации -1 шт.
 ̂Сабель сетевой -1 шт.
' 1>ильтр сменный - не более 20 шт.
! Иггянг аспирационный, исполнение 1 (при необходимости) - не более 20 шт.
' Л л ^ г  аспирационный, исполнение 2 (при необходимости) - не более 20 шт.
: Нпанг аспирационный, исполнение 3 (при необходимости) - не более 20 шт. 
Наконечник аспирационный, исполнение 1 (при необходимости) - не более 20 шт. 
Наконечник аспирационный, исполнение 2 (при необходимости) - не более 20 шт. 
Наконечник аспирационный, исполнение 3, набор (100 шт.) (при необходимости) - 
более 20 шт.
Педаль пневматическая (при необходимости) - не более 1 шт.
Устройство активирующее, исполнение 1 (при необходимости) - не более 3 шт. 
Устройство активирующее, исполнение 2 (при необходимости) - не более 3 шт. 
Устройство активирующее, исполнение 3 (при необходимоети) - не более 3 шт. 
Адаптер шланга аспирационного напольный (при необходимости) - не более 1 шт. 

к)сплуатационная документация:
Руководство по эксплуатации -1 шт.
Паспорт -1 шт.
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