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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560
На медицинское изделие
Матрас противопролежневый медицинский "МЕТ 
по ТУ 32.50.50-013-11459109-2021 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ"
(ООО "МЕТ"), Россия,
142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ"
(ООО "МЕТ"), Россия,
142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-57895/70150 от 12.09.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 04 октября 2023 года Ж 6832 
допущено к обращению на территории Российской Федерадаи/

Заместитель руководителя Федеральной службй^: . \
по надзору в сфере здравоохранения V  Павлюков
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фед!ёральная  с л у ж ба  п о  н а д зо ру  в с ф ере  зд ра в о о х ра н е н и я  ■
(РОСЗДРАВНДДЗОР) : , . . ■ . . : : :

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

Лист 1

• '■ Л

' f

Vi

На медицинское изделие
Матрас противопролежневый медицинский ”МЕТ” 
по ТУ 32.50.50-013-11459109-2021 с принадлежностями;
1. Матрас противопролежневый медицинский «МЕТ» МЕТ AIR T-1Q0 в составе:
1.1. Матрас МЕТ AIR Т-100-1шт.
1.2. Компрессор МЕТ КР-100 в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.;
- датчик температуры -1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вещания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
1.3. Шланг соединительный - 1 шт.
1.4. Матрасная вставка - 2 шт. (при необходимости).
1.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
1.6. Сумка для хранения -1 шт, (при необходимости).
1.8. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
2. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR Т-200 в составе:
2.1. Матрас МЕТ AIR Т-200 - 1шт.
2.2. Компрессор МЕТ КР-100 в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.;
- датчик температуры -1 шт.; : . ■
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания-2  шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
2.3. Шланг соединительный - 1 шт.
2.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
2.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
2.6. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости).
2.8. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
3. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR WC-100:в составе:.
3.1. Матрас МЕТ AIR WC-1 0 0 -1шт. : ^
3.2. Компрессор МЕТ КР-100 в составе: ^
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.; ^
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 Дбт.
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт|;:
Заместитель руководителя Федеральной служб^!
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

2 шт.;

Лист 2

- крючок для вешания
- сетевой шнур - 1 шт.
3.3. Шланг соединительный - 1 шт.
3.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
3.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
3.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости),
3.8. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
4. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR WC-200 в составе:
4.1. Матрас МЕТ AIR WC-200 - 1шт.
4.2. Компрессор МЕТ КР-100 в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 -1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;

аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
4.3. Шланг соединительный - 1 шт.

' 4.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
4.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
4.6. Сумка для хранения -1 шт, (при необходимости).
4.8. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
5. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR WC-300 XL в составе:
5.1. Матрас МЕТ AIR WC-300 XL -1 шт.
5.2. Компрессор MET КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 -1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - I шт.
5.3. Шланг соединительный - 1 шт.
5.4. Матрасная вставка-2 шт. (при необходимости).
5.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).

• •• >
■ Ул-

5.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
5.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт. ^
6. Матрас противопролежневый медицинский RQV^fcARE ^ ооставе:
6.1. Матрас МЕТ ROVACARE -1 шт. A.L Ул :
6.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе: .
Заместитель руководителя Федеральной слу 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

Лист 3

- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела -1 шт.;̂
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- датчик давления - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
6.3. Шланг соединительный - I шт.
6.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
6.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
6.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
6.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
7. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-1000 в составе;
7.1. Матрас МЕТ AIR PRO-1000 - 1 шт.
7.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела -1 шт.
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- датчик давления - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
7.3. Шланг соединительный -1 шт.
7.4. Матрасная вставка-2 шт. (при необходимости).
7.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
7.6. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости).
7.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
8. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-300 в составе:
8.1. Матрас МЕТ AIR PRO-300 - 1шт.
8.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- датчик давления - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
8.3. Шланг соединительный -1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной служ ^1
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РосздРАВнддзор) . _

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

Лист 4

Г

8.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
8.5, Чехол- 1 шт. (при необходимости).
8.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
8.7, Инструкция по эксплуатации - 1шт.
9. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-400 в составе:
9.1. Матрас МЕТ AIR PRO-400 - 1 шт.
9.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт,
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт,;
- датчик давления -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
9.3. Шланг соединительный - 1 шт.
9.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
9.5. Чехол-  ̂ 1 шт. (при необходимости).
9.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
9.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
10. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-500 в составе:
10.1. Матрас МЕТ AIR PRO-500 - 1шт.
10.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
10.3. Шланг соединительный - 1 шт.
10.4. Матрасная вставка-2 шт. (при необходимости),
10.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости),
10.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
10.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
11. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ_ДШ.;РКр-&00.р составе:
11.1. Матрас МЕТ AIR PRO-600 - 1 шт.
11.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.; ь;- .....
- датчик температуры - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной служ#ьТ>^ Д
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

Лист 5

i

~л-

'Г

- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт,;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
11.3. Шланг соединительный - 1 шт.
11.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
11.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
11.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимое!и).
11.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
12. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-900 в составе:
12.1. Матрас МЕТ AIR PRO-900 - 1 шт.
12.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт.
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- датчик давления -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
12.3. Шланг соединительный -1 шт.
12.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
12.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
12.6. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости).
12.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
13. Матрас противопролежневый медицинский МЕТ AIR PRO-800 в составе:
13.1. Матрас МЕТ AIR PRO-800 - 1 шт.
13.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт.
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- датчик давления -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
13.3. Шланг соединительный - 1 шт. ^
13.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости),^;
13.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости). ■
13.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимост^У.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ^Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ;
(РосздРА внА дзор) : ;

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

13,7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
14. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR BASIC в составе:
14.1 .Матрас МЕТ AIR BASIC -1 шт.
14.2. Компрессор МЕТ КР-300, в составе:
- компрессор МЕТ КР-300 - 1 шт.;
- датчик температуры -1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
14.3. Шланг соединительный - 1 шт.
14.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
14.5. Чехол-1 шт, (при необходимости).
14.6. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости).
14.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
15. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR PRO-200 в составе:
15.1. Матрас МЕТ AIR PRO-200 - 1 шт.
15.2. Компрессор МЕТ КР-300, в составе:
- компрессор МЕТ КР-300 - 1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
15.3. Шланг соединительный - 1 шт.
15.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
15.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
15.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
15.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
16. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR BRIO в составе:
16.1. Матрас МЕТ AIR BRIO - 1 шт.
16.2, Компрессор МЕТ КР-300, в составе: ^
- компрессор МЕТ КР-300 - 1 шт.; /у.;,
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - l!iut;;
Заместитель руководителя Федеральной службы л .
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560
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...л

- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
16.3. Шланг соединительный - 1 шт.
16.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
16.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
16.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
16.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
17. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR PRO-1200 в составе:
17.1. Матрас МЕТ AIR PRO-1200 - 1шт.
17.2. Компрессор МЕТ КР-300, в составе:
- компрессор МЕТ КР-300 - 1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
17.3. Шланг соединительный -1 шт.
17.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
17.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
17.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
17.7. Инструкция по эксплуатации - 1шт,
18. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR BASIC XXL в составе:
18.1 .Матрас МЕТ AIR BASIC XXL -1 шт.
18.2. Компрессор МЕТ КР-300, в составе:
- компрессор МЕТ КР-300 - 1 шт.;
- датчик температуры - I шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - I шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - I шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
18.3. Шланг соединительный -1 шт.
18.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимойй).,,'  ̂ У "  ^
18.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости), А'У
18.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходр^ост1̂ ?^‘г'''%̂ ?̂ ̂
18.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт. '
Заместитель руководителя Федеральной служ бь^
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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19. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR PRO-1400 в составе:
19.1 .Матрас МЕТ AIR PRO-1400 - 1 шт.
19.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт.
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) -1 шт.;
- датчик давления - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
19.3. Шланг соединительный -1 шт.
19.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
19.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
19.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
19.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
20. Матрас медицинский с активной противопролежневой программой 
МЕТ AIR PRO-1500 в составе:
20.1. Матрас МЕТ AIR PRO-1500 - 1 шт. ;
20.2. Компрессор МЕТ КР-200, в составе:
- компрессор МЕТ КР-200 - 1 шт.;
- датчик положения тела - 1 шт.
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- датчик давления - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
20.3. Шланг соединительный - 1 шт.
20.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
20.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
20.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
20.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
21. Матрас противопролежневый медицинский с динамичным режимом 
МЕТ AIR В-100 в составе:
21.1. Матрас МЕТ AIR В-100-1 шт.
21.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 -1 шт.;
- датчик температуры -1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур -1 шт.
21.3. Шланг соединительный - 1 шт.
21.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
21.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
21.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
21.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
22. Матрас противопролежневый медицинский с динамичным режимом 
МЕТ AIR В-300 в составе:
22.1. Матрас МЕТ AIR В-300 - 1шт.
22.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 - 1 шт.;
- датчик температуры-1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) - 1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
22.3. Шланг соединительный - 1 шт.
22.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
22.5. Чехол- 1 шт. (при необходимости).
22.6. Сумка для хранения -1 шт. (при необходимости).
22.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
23. Матрас противопролежневый медицинский с динамичным режимом 
МЕТ AIR В-400 в составе:
23.1. Матрас МЕТ AIR В-400 - 1 шт.
23.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 -1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.;
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт,
23.3. Шланг соединительный - 1 шт.
23.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимостц^^^^'
23.5. Чехол-1 шт. (при необходимости).
23.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходи
Заместитель руководителя Федеральной службь1
по надзору в сфере здравоохранения
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 октября 2023 года № РЗН 2023/20560

Лист 10

23.7. Инструкция по эксплуатации -1 шт.
24. Матрас противопролежневый медицинский с динамичным режимом 
МЕТ AIR В-500 в составе:
24.1. Матрас МЕТ AIR В-500 - 1 шт.
24.2. Компрессор МЕТ КР-100, в составе:
- компрессор МЕТ КР-100 -1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея (при необходимости) -1 шт.; ,
- зарядное устройство (при необходимости) - 1 шт.;
- крючок для вешания - 2 шт.;
- сетевой шнур - 1 шт.
24.3. Шланг соединительный - 1 шт.
24.4. Матрасная вставка- 2 шт. (при необходимости).
24.5. Чехол- I шт. (при необходимости).
24.6. Сумка для хранения - 1 шт. (при необходимости).
24.7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
I . Ремонтный комплект (клей, заплатки) (при необходимости) - 1 шт.
(для всех вариантов исполнения)
Место производства:
1. ООО "МЕТ", Россия, 108811, Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2, стр. 2.
2. Hengshui Zhukang Medical Instrument Со., Ltd., South Zone of High Tech Industrial 
Development Zone, Jizhou District, Hengshui City, Hengshui City, Hebei Province, China 
(Building 5, Entrepreneurship Incubation Park, South of Guihua 4th Road and East of Weisan 
Road).
3. MEDIKAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERITEKNOLOJI SAN. VE TIC. A.S., 
Buyukkayacik OSB Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. Fabrika Uretim APT. D:19 A1 
Selcuklu, Konya, Turkiye.
4. FOSHAN HONGFENG CO., LTD., No. 4-2, Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan 
District, Guangdong Province, China.

.  . ..
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