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На медицинское изделие
Горизонтальные паровые стерилизаторы серии NC с принадлежностями, 
в вариантах исполнения:
I. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 150, NC 150D, в составе:
1. Горизонтальный паровой стерилизатор, в вариантах исполнения:
1.1. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 150.
1.2. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 150D.
2. Руководство пользователя на бумажном носителе.
3. Кабель питания.
4. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (при необходимости).
5. Внутренний каркас для полок (при необходимости).
6. Полка (420x740 мм) - не более 4 шт. (при необходимости).
7. Полка (330x740 мм) - не более 4 шт. (при необходимости).
8. Полка (275x740 мм) - не более 4 шт. (при необходимости).
9. Транспортировочная тележка - не более 2 шт. (при необходимости).
10. Корзина (300x600x300 мм) - не более 2 шт.
11. Термопринтер панельного типа (при необходимости).
12. Бумага для принтера (при необходимости).
13. Муфта - не более 3 шт. (при необходимости).
14. Зажимное кольцо - не более 3 шт. (при необходимости).
15. Фильтр полифосфатный - не более 3 шт. (при необходимости).
16. Серый шланг для воды - не более 2 м (при необходимости).
17. Белый шланг - не более 2 м (при необходимости).
Принадлежности:
1. Модуль сигнализации GSM.
2. Прокладка двери - не более 3 шт.
3. ПЕРА Фильтр - не более 3 шт.
4. Держатель для стерилизационной корзины.
5. Транспортировочная тележка - не более 2 шт. " ' '
6. Электрический нагревательный элемент. — "
11. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 300, NC 430, NC 570, NC 710, в составе:
1. Горизонтальный паровой стерилизатор, в вариантах исполнения: -
1.1. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 300.
1.2. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 430.
1.3. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 570.
1.4. Горизонтальный паровой стерилизатор NC 710.
Руководитель Федеральной службы 
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2. Руководство пользователя на бумажном носителе.
3. Шланг водозаборника (при необходимости).
4. Шланг водосборника (при необходимости).
5. Кабель питания.
6. Зажршное кольцо - не более 3 шт. (при необходимости).
7. Шланг тефлоновый - не более 5 м (при необходимости).
8. Термопринтер панельного типа (при необходимости).
9. Бумага для принтера (при необходимости).
10. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат, в вариантах исполнения:
10.1. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 300).
10.2. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 430).
10.3. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 570).
10.4. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 710).
11. Корзина (300x600x300 мм) - не более 20 шт.
12. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (при необходимости), в 
вариантах исполнения:
12.1. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 300).
12.2. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 430).
12.3. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 570).
12.4. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 710). 
Принадлежности:
1. НЕРА Фильтр - не более 3 шт.
2. Модуль сигнализации GSM.
3. Прокладка двери - не более 3 шт.
4. Электрический нагревательный элемент - не более 3 шт., в вариантах исполнения:
4.1. Электрический нагревательный элемент (для NC 300, NC 430).
4.2. Электрический нагревательный элемент (для NC 570, NC 710).
III. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 430D, NC_570p, NC 710D, в составе:
1. Горизонтальные паровые стерилизаторы, в варианта^ исполнения:
1.1. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 4300.
1.2. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 57Ю.
1.3. Горизонтальные паровые стерилизаторы NC 710D. ; v v
2. Руководство пользователя на бумажном носителе
3. Кабель питания. Я
4. Шланг водозаборника (при необходимости).
5. Шланг водосборника (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы
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6. Шланг тефлоновый - не более 5 м (при необходимости).
7. Зажимное кольцо - не более 3 шт. (при необходимости)
8. Термопринтер панельного типа (при необходимости).
9. Бумага для принтера (при необходимости).
10. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат, в вариантах исполнения:
10.1. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 430D).
10.2. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 570D).
10.3. Внутренняя тележка для загрузки в аппарат (для модели NC 710D).
11. Корзина (300x600x300 мм) - не более 20 шт.
12. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат - не более 2 шт. (при 
необходимости), в вариантах исполнения:
12.1. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 430D).
12.2. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 570D).
12.3. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат (для модели NC 710D). 
Принадлежности:
1. ПЕРА Фильтр - не более 3 шт.
2. Модуль сигнализации GSM.
3. Прокладка двери - не более 3 шт.
4. Электрический нагревательный элемент - не более 3 шт, в вариантах исполнения:
4.1. Электрический нагревательный элемент (NC 430D).
4.2. Электрический нагревательный элемент (для NC 570D, NC 710D).

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В, Самойлова

V  '-J ч.' .

'.̂ SSS}

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru


