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На медицинское изделие
Стерилизаторы паровые вертикальные серии NC с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдало 
Общество с ограниченной ответственностью "ММ Рус"
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Производитель
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Место производства медицинского изделия
Nuve Sanayi Malzcmclcri Imalat ve Ticaret A. Saracalar Mahallesi, Saracalar 
Kumeevleri No:4/2 Akyurt Ankara, Turkey

Номер регистрационного досье № РД-53308/97530 от 02.12.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах
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На медицинское изделие
Стерилизаторы паровые вертикальные серии NC с принадлежностями,
варианты исполнения:
1. Стерилизатор паровой вертикальный NC 40 М:
1. Стерилизатор паровой вертикальный NC 40 М.
2. Термопринтер вмонтированный (при необходимости).
3. Стерилизационная корзина для модели NC 40 М (0295 х 242 мм), не более 10 шт.
4. Сливной шланг для модели NC 40 М (при необходимости).
5. Руководство пользователя на бумажном носителе.
Принадлежности:
1. Стерилизационная корзина для модели NC 40 М (0295 х 345 мм), не более 10 шт.
2. Стерилизационная корзина для модели \С  40 М (0295 х 160 мм), не более 10 шт.
3. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 40 М (0295 х 345 мм), не 
более 10 шт.
4. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 40 М (0295 х 232 м.м), не 
более 10 шт.
5. Аварийный модуль .AlerText GSM в составе:
5.1 Модуль AlerText GSM.
5.2 Кабель питания.
5.3 Кабель для подключения антенны.
5.4 Кабель для соединения RS 232. Зм.
6. Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с 
кабелем для соединения с компьютером RS 232, З.м.
7. Бумага для принтера.
II. Стерилизатор паровой вертикальный NC 90 М:
1. Стерилизатор паровой вертикальный NC 90 М.
2. Термопринтер вмонтированный (при необходимости).
3. Стерилизационная корзина для .модели NC 90 М (0360 х 242 мм), не более 10 шт.
4. Муфта для .модели NC 90 М (при необходимости).
5. 3-х фазная вилка и розетка для модели NC 90 М (при необходимости).
6. Ручка для корзины для модели NC 90 М (при необходимости).
7. Скоба для корзины для модели NC 90 М (при необходимости).
8. Руководство пользователя на бумажном носителе.
Принадлежности: V \
1. Стерилизационная корзина для модели \С  90 .41^0360 тс-вбСШм^-^д^олее 10 шт.
2. Стерилизационная корзина для модели NC 90 \|(03б6 .х  160 ^ р м е е  10 шт.
Руководитель Федеразьной службы г
по надзору в сфере здравоохранения
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3. Стерилизационная корзина без перфорации для модели NC 90 М (0360 х 360 мм), не 
более 10 шт.
4. Стерилизационная корзина без перфорации для модели \С  90 М (0360 х 232 мм), не 
более 10 шт.
5. Аварийный модуль Aler'I'ext GSM в составе:
5.1 Модуль AlerText GSM.
5.2 Кабель питания.
5.3 Кабель д.тя подключения антенны.
5.4 Кабель для соединения RS 232. Зм.
6. Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с 
кабеле.м для соединения с компьютером RS 232, Зм.
7. Бумага для принтера.
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Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

к  . - >■ ,  i : k '  '  - А  •

А.В. Самойлова

0 1 1 4 8 5 1  Ш М

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru


