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Лист 1 1> -

На медицинское изделие
Система мониторинга физиологических показателей BencVision 
с принадлежностями,
варианты исполнения:
Т. Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N 17. в составе:
1. Блок основной BeneVision N17-1 шт.
2. Кабель питания, артикул ОЛ8К-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Кабель соединительный для модуля расширения, 2 м, модель 2838301-1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения, 10 м, модель 2838301-2 - не более 5 
шт. (при необходимости).
7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Набор модуля термопринтера, модель TR6I' - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- модуль термопринтера - 1 шт.;
- кабель для подключения модуля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля U’i-Fi, артикул 115-044521-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- радиомодуль 1ЬЕЕ 802.1 la/b/g/n - 1 шт.:
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MPAN, артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - 1 шт.;
- антенна Bluetooth - 1 шт.:
- кабель для подключения платы Bluetooth к материнской плате - 1 шт.
11. Набор модуля iView, артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходимости),
в составе: .
- блок мод^чтя iView - 1 шт.;
- USB-накопитель для резервного восстановления -1 шт.:
- кабель для подключения блока модуля iView к материнской плате - 1 шт.;
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт. .
12. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02, 3/5 отведений ЭКГ, 
ИЛД. модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д-Ю. Павлюков
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13. Модуль мультипараметрический: НИАД. те.мпература. Sp02 Nellcor, 3. 5 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02. 3.'5 отведений ЭКГ. 
модель МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходи.мости).
15. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура, Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. модель MPNi-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02. 12 отведений ЭКГ, 
ИАД. модель МРМ-13 - не более 2 шт. (при необходимости).
1 7. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль мультипараметрический BeneVision N1. модель N1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02. модель Spü2-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
20. Модуль Sp(32 Nellcor. модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. Модуль капнометрии Microsiream. модель С02-1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
23. Модуль капнометрии в боковом потоке, модель С'()2-3 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
24. Модуль капнометрии. кислорода, модель С()2-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-1 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектратьного индекса (BIS), 
модель AG-2 - не более 3 шт. (при необходи.мости).
27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Модуль анестезиологических газов, биспектратьного индекса (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
29. Модуль механики дыхания, модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейромышечной проводимости, модель NMT - не более 3 шт. (при 
необходимости).
3 1. Модуль биспектратьного индекса (BIS), модель BIS - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель EFRj - не более 3 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения .. Д.Ю. Павлюков
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..^1

"ч-.

необходимости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
35. Модуль импедансной кардиографии, модель ICG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. модель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль Scv02. модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CC0/Sv02, модель CC0/Sv02 - не более 3 шт. (при 
необходимости),
39. Модуль rS02. модель rS02 - не более 3 шт. (при необходимости).
40. Модуль температуры, модель Temp - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль температуры инфракрасный, модель Tympanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink. модель BcneLink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходи.мости).
45. Кабель-адаптер дтя подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних услройств. артикул 009-001768-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
47. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
48. Кабель-адаптер дтя подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не 
более 1 о шт. (при необходимости).
49. Кабель-адаптер дтя подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-008485-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
51. Электрод ЭКГ. взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ, неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электродами.
Заместитель руководителя Федеральной службы / / ,
по надзору в сфере здравоохранения / /у  -  Д*Ю. Павлюков
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рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
54. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенопрозрачные, модель 1051NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
55. Электрод ЭКГ. детский неонатальный, модель SF06 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ, детский, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный. модель EV6202 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский/неонатальный. DIN. модель 
EV6222 - не более 30 шт. (при необходи.мости).
59. Кабель ЭКГ магистральный. 3/5 отведений, взрослый/детский, модель EV6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистральный. 12 отведений, взрослый детский, модель EV6204 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
61. Кабель ЭКГ магистразьный. 3 5 6 отведений, взрослый детский, .модель EV6206 - 
не более 30 шт. (при необходи.мости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый детский, типа зажи.м. модель EL6304.A - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажи.м. модель EL6306A - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский. типа зашелка. .модель ЕГ6302В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский неонатальный, типа зажим, одноразовый, 
модель EL6312A - не более 200 шт. (при необходи.мости).
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный. типа зашелка одноразовый, 
модель KL6312B - не более 200 шт. (при необходи.мости).
67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа зажим, модель EL6504A - не 
более 30 шт. (при необходимости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа защелка, модель EL6502B - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа защелка одноразовый, модель 
EY6509B - не более 200 шт. (при необходи.мости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский, типа защелка модель EY6603B - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый детский, типа зажим, модель EY6603A - не
более 30 шт. (при необходимости). / /
Заместитель руководителя Федеральной с«т\ткбы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажим, 
модель ЕЕ6802А - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа зажим, модель 
ЕГ6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа защелка, 
модель ЕГ6802В - не более 30 шт. (при необходимости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа защелка, модель 
ЕЬ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель 8р02, модель 562А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик 8р02, У-тип, взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 0-У8 
- не более 30 шт. (при необходимости).
78. Датчик 8р02 взрослый, одноразовый, модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
79. Датчик 8р02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при 
необходимости).
80. Датчик 8р02 детский маленький, одноразовый, модель 5201 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
81. Датчик 8р02 неонатальный, одноразовый, модель 520Ы - не более 200 шт. (при 
необходимости).
82. Датчик 8р02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521 А, не боле 200 шт. 
(при необходимости).
83. Датчик 8р02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик 8р02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходимости).
85. Датчик 8р02 взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 52Ш - не 
более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик 8р02 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий? модель 512Еч- не более
30 шт. (при необходимости). ^
88. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напалечный, Модель 512Г - не более 30 шт. 
(при необходимости).
89. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 5120 не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напалечный, мдяель512Н * небоДее 30 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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i*"

(при необходимости).
91. Датчик Sp02 неонатштьный. многоразовый, на ног>% со сменным мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необходимости).
92. Фиксатор для датчика Sp02, модель 518С - не более 200 шт. (при необходи.мости).
93. Датчик Sp02. многоразовый, ушной, модель 51 ЗА - не более 30 шт. (при 
необходимости).
94. Датчик Sp02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс", США,
РУ № ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при 
необходимости).
96. Датчик Sp02 детский'матенький детский, многоразовый, модель OXI-P. I - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик Sp02 взрослый/ неонатальный, многоразовый, модель OXI-A/N - не более 
30 шт. (при необходимости).
98. Трубка НИАД взрослая/детская. многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. 
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при 
необходимости).
100. Адаптер НИАД. модель СМ1905 - не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ1200 - не более 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
103. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ 1202 - не более 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета мноторазовая, взрослая, с коннектором, модель СМ1203 - не более 100 
шт. (при необходимости).
105. Манжета мноторазовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ 1205 - не более
100 шт. (при необходимости). . . .
107. Манжета многоразовая, бескамерная. неонатальная, с коннекторо.м. модель 
СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
108. Манжета многоразовая, бескамерная. детская маленькая, с коннекторо.м, модель 
СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая, бескамерная. детская, с коннектором, модель СМ 1302 - не 
За.меститель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /  /  " Д.Ю. Павлюков
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более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета многоразовая, бескамерная. взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - 
не более 100 шт. (при необходимости).
111. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая, с коннектором, модель 
СМ 1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
112. Манжета многоразовая, бескамерная. набедренная, с коннектором, модель 
СМ 1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
113. Манжета многоразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, с коннекторо.м. 
модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета .многоразовая, бескамерная. взрослая большая удлиненная, с 
коннектором, модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходимости).
115. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ 1500А - не более 500 шт. (при 
необходимости).
116. Манжета одноразовая, детская маленькая, модель СМ1501 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ1502 - не более 200 шт. (при 
необходимости),
118. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ1505 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, модель СМ 1506 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
122. Манжета одноразовая, бескамерная. взрослая большая удлиненная, модель 
СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный. 
модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, 
эзофагеальный/ректальный, модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель
Заместитель руководителя Федеральной службы / / /  ..
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Д*Ю. Павлюков.-'■г// /
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MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный. модель MR411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, .модель MR412 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика, модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходи.мости).
131. Держатель для защитных колпачков, модель F32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Тимпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель 1М2202 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
134. Набор для крепления датчиков ИАД. модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина - 1 шт.:
- зажим с винтом - 1 шт.
135. Крепление для датчиков ИАД. модель 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
136. Зажим для датчиков ИАД, модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД. модель IM2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабель сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходимости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, .модель N1201-5 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабелем BIS, взрослый^детский. модель 186-0195-MR - 
не более 3 шт. (при необходимости),
144. Преобразователь сигнала с кабелем BIS х4. взрослый'детский, модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходимости).
145. Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS. детский, одноразовый, модель 186-0200 - не более 100 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной службы /
по надзору в сфере здравоохранения /1/ Д-Ю. Павлюков
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необходимости).
147. Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212 - не бо-тее 
100 шт. (при необходимости).
148. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
149. Кабель PiCCO. .модель СО7701 - не более 3 шт, (при необходимости).
150. Кабель АД'ЦВД для PiCCO. модель IM2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры для PiCCO. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
152. PULSIOCATH 5F термодилюционный катетер длина 20см: PV2015L20N. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. PULSIOCATH ЗГ термодилюционный катетер длина 7с.м: PV2013L07X. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодина-мического мониторинга PiCCO: PV8215. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010 '06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадлежностей PiCCO. модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходимости).
156. Модуль оптический CeVox с кабеле.м. модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик CeVOX: PV2022-35, производства 
"ПУЛЬСИОН Медикат Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010 06440 - не более 50 
шт. (при необходимости).
158. Кабель ЭЭГ, модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости).
159. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, взрослые/детские. модель 
В9721104003 - не более 200 шт. (при необходимости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, детские/неонататьные. модель 
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости).
161. Кабель НМП. модель NM13101 - не более 5 шт. (при необходимости).
162. Кабель датчика для НМП. модель NM13401 - не более 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный. модель N.M13701 - не более 5 шт. (при необходимости).
164. Фиксатор для датчика НМП. модель \М  13901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель rS02, 1 канал, модель RSC-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы У'.
по надзору в сфере здравоохранения / 'У  Д.Ю. Павлюков
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166. Кабель rS02. 2 канал, модель RSC-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
167. Датчик одноразовый rS02. взрослый, модель S.A.FB-S.M - не более 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый rS02. детский, модель SPFB - не более 200 шт. (при 
необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабелем, модель SNN - не более 200 шт. 
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем, модель CNN - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический церебральный, с кабелем, модель CNN/SNN - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. РГредусилитель сигнала, модель 5100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
1 73. Кабель соединительный ССО, .модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
174. Трубка защитная для кабеля, модель FG17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
175. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель FG17101 - не более 200 шт. (при 
необходи.мости).
177. Влагосборник. взрослый/детский. артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослад детская. модель 60-15200-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
180. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
181. Канюля назазьная для забора пробы газа взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
182. Канюля назазьная для забора пробы газа детская, модель 4100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назазьная для забора пробы газа неонатазьная. модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходимости).
184. Адаптер для подключения к дыхате.зьному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /  Д*Ю. Павлюков
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185. Адаптер для подключения к дыхательно\1у контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
187. Линия забора пробы i аза. взрослая'детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская неонатальная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
189. Линия забора пробы газа назальная, взрослая/детская. модель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 007266 - не более 200 шт.
(при необходимости).
191. Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008177 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назальная, детская'неонатальная. модель 008179 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый детский, 
одноразовый, модель 6063 - не более 100 шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный контур, одноразовый, с загу'бнико.м. 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, 
модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский. 
многоразовый, модель 7007 - не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, 
модель 7053 - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Крепление для датчика С02. модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходимости).
202. Датчик С02 с кабелем, модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый детский, артикул 040-001947-00 - не более 200 шт. (при
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной с.тужбы 
по надзору в сфере здравоохранения

/

Д.Ю. Павлюков
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204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
205. Програм.мное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. 
(при необходи.мости).
206. Вспо.могательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. {при необходи.мости). 
в составе;
- дисплей сенсорный - 1 шт.:
- основание дисплея - I шт.:
- адаптер для дисплея - 1 шт.;
- кабель питания - 3 шт.:
- DVI кабель - 1 шт.:
- \'О.Л кабель - 1 шт.:
- USB кабель - I шт.:
- аудио кабель - 1 шт.:
- CD - 1 шт.
207. Центральная система мониторинга BeneVision. в составе - не более 3 шт. (при 
необходимости), в составе:
207.1. Программное обеспечение для Центральной системы мониторинга BeneVision. 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная система для центратьной системы мониторинга BeneVision. 
артикул 115-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Програ.ммное обеспечение Mobile Server, артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Программное обеспечение BeneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Программное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима, артикул 115- 
044529-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.6. Программное обеспечение ЦСМ для теле.метрии. артикул 115-044529-00 - не 
более 5 шт. (при необходи.мости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ для HL7, артикул 110-004107-00 - не более 5 
шт. (при необходимости).
207.8. Програм.мное обеспечение ЦСМ для анализа НИАД. артикул 110-004199-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.9 Программное обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531-00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.10 Программное обеспечение CMS Viewer для отображения ^реальном вре.мени.
Заместитель руководителя Федеральной с,тл'жбы ^
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. Павлюков
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артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение McAtee, артикул 115-012226-00 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
209. Программное обеспечение eGateway. артикул 115-011162-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
210. Операционная система для eGateway. артикул 115-030800-00 - не более 2 шт. (при 
необходи.мости).
Принадлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21 -00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Акку.мулятор. модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель Adapter А - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, .модель Transport-stand - не более 5 шт.
6. Пластина крепежная, модель .Adapter-B - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель \VM-adapter-B - не более 5 шт.. в 
составе;
- крепежная пластина для настенного крепления - 1 шт.:
- корзина - 1 шт.:
- крепежная панель для корзины - 1 шт.:
- подвижная рейка - 1 шт.:
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, модель VHM-adapter-B - не более 2 
шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель MND-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирующий, модель Clamp-A - не более 5 шт.
12. Зажим фиксирующий со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-А - не более 5 шт.
14. Крючок, модель НООК-А - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель НООК-В - не более 5 шт.
16. Крепление для модуля расширения, модель Bracket-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для напольного штатива, артикул 045-000953-00 - не более 5 
шт.
20. Подставка для клавиатуры, .модель WM-0023-38 - не более 5 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы / /
по надзору в сфере здравоохранения , /   ̂ Д.Ю. Павлюков и
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21. Крепление для клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления модуля расширения, модель Plate-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель для подключения док-станции. 2 м. артикул 009-006593-00 - не более 2 шт.
25. Кабель для подключения док-станции, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабель для подключения док-станции. 4 м. артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. Бумага для термопринтера, модель ЛЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персонала, артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мышь, артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура, артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, модель IIS-1M - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул RF013B-MY-001 - не более 2 шт.
34. Батарея, модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул D.A8K-10-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, .модель TR6 - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центральной системы мониторинга, артикул 115-032428-00 - не 
более 5 шт.
38. USB-ключ VievvStation, артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ Workstation, артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Ser\ cr. на 1 - 64 места, артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Server, на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. USB-ключ eGateway, артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 НМВ. артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия Workstation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 мест, артикул 110-004197-00 - не более 5 шт.
46. Лицензия Workstation более 16 мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.
II. Система мониторинга физиологических показателей BeneVision N15. в составе:
1. Блок основной BeneVision N15-1 шт.
2. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Кабель соединительный для модуля расширения. 2 м, модель 2838301-1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения. 10 м. модель 2838301-2 - не более 5
шт. (при необходимости). f /
За.меститель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения , Д.Ю. Павлюков
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7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более I шт. (при необходимости).
8. Набор модуля термопринтера, модель TR6\- - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- модуль термопринтера - 1 шт.;
- кабель для подключения .мод\'ля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля артикул 115-044521-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в
составе:
- радио.модуль IEEE 802.1 la.Vg/n - 1 шт.:
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MI^AN, артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - I шт.;
- антенна Bluetooth - 1 шт.;
- кабель для подключения платы Bluetooth к материнской плате - I шт.
11. Набор модуля iView. артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходимости), 
в составе:
- блок модуля iVie\4' - 1 шт.:
- L'SB-накопитель для резервного восстановления - 1 шт.;
- кабель для подключения блока модуля iView к материнской плате - 1 шт.;
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт.
12. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура, Sp02. 3/5 отведений ЭКГ. 
НАД. .модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
13. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура, Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. ИАД. модельМР.М-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура, Sp02, 3/5 отведений ЭКГ. 
.модель МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Модуль мультипара-метрический: НИАД, температура, Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. модель МРМ-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура. Sp02. 12 отведений ЭКГ. 
ИАД. модель МРМ-13 - не более 2 шт. (при необходимости).
1 7. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура, Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль мультипараметрический BeneVision N1. модель N1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02, модель Sp02-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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20. Модуль Sp02 Nellcor. модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. Модуль капнометрии Microstream, модель C02-I - не более 2 шт. (при 
необходимости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
23. Модуль капнометрии в боковом потоке, модель CÜ2-3 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
24. Модуль капнометрии. кислорода, модель С02-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-1 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), 
модель AG-2 - не более 3 шт. (при необходимости).
27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
29. Модуль механики дыхания, модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейро.мышечной проводимости, модель NM Г - не более 3 шт. (при 
необходимости).
31. Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель EEG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
35. Модуль импедансной кардиографии, модель ICG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. модель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль Scv02. модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CCO/S\02. модель CCO 'Sv02 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
39. Модуль rS02, модель rS02 - не более 3 шт. (при необходи.мости).
40. Модуль температуры, модель Temp - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль температуры инфракрасный, модель T\ mpanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
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42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink, модель BeneLink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
45. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001768-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
47. Кабель-адаптер для под1слючения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
48. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
49. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 1 о шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-008485-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
51. Электрод ЭКГ. взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ. неонатальный, модель ÍI124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
54. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенопрозрачные, модель 1051NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
55. Электрод ЭКГ, детский/'неонататьный, модель SF06 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ. детский, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ .магистратьный. 3 отведения, детский/неонатальный, модель EV6202 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистральный, 3 отведения, детский'неонатальный. DIN. модель 
EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
59. Кабель ЭКГ магистратьный. 3/5 отведений, взрослый, детский, модель EV6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистратьный. 12 отведений, взрослый/детский. модель EV6204 - не
Заместитель руководителя Федератьной сл>жбы / /  X
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более 30 шт. (при необходимости).
61. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5/6 отведений, взрослый/детский. модель ЕУ6206 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый детский, типа зажим, модель ЕГ6304А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель ЕГ6306.Л - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа защелка, модель ЕГ6302В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детскийнеонатальный. типа зажи.м. одноразовый, 
модель ЕГбЗ 12А - не более 200 шт. (при необходимости),
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/нсонатальный. типа защелка, одноразовый, 
.модель ЕГ6312В - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа зажим, моде.ть ЕГ6504А - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа защелка, модель ЕГ6502В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый детский, типа защелка, одноразовый, модель 
ЕУ6509В - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский. типа защелка, модель ЕУббОЗВ - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений. взрослый.Детский. типа зажим, модель Е¥6603А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажим, 
модель ЕЕ6802А - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый детский, типа зажим, модель 
ЕГ6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый 'детский. типа защелка, 
модель ЕГ6802В - не более 30 шт. (при необходи.мости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа защелка, модель 
ЕГ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель 5р02, .модель 562.А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик 5р02. У-тип. взрослый/детский/неонататьный, многоразовый, модель 0-У8 
- не более 30 шт. (при необходи.мости).
78. Датчик 8р02 взрослый, одноразовый, .модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной сл>жбы 
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79. Датчик 5р02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при 
необходимости).
80. Датчик Бр02 детский .маленький, одноразовый, .модель 5201 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
81. Датчик Бр02 неонатальный, одноразовый, модель 520N - не более 200 шт. (при 
необходимости).
82. Датчик Бр02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521А. не боле 200 шт. 
(при необходимости).
8.У Датчик 8р02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик Бр02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходимости).
85. Датчик Бр02 взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 521Ы - не 
более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик 8р02 взрослый детский неонатальный, многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напатечный. мягкий, модель 512Е - не более 
30 шт. (при необходимости).
88. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напатечный. модель 5 12Е - не более 30 шт. 
(при необходимости).
89. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напатечный, мягкий, модель 5120 - не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик $рС)2 детский, многоразовый, напатечный. модель 512Н - не более 30 шт. 
(при необходи.мости).
91. Датчик 5р02 неонатальный, многоразовый, на ногу, со сменным мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необходимости).
92. Фиксатор для датчика 8р()2. модель 518С - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Датчик $р02. многоразовый, ушной, модель 513А - не более 30 шт. (при 
необходимости).
94. Датчик 8р02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс", США,
РУ № ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, модель О8-100А - не более 30 шт. (при 
необходимости).
96. Датчик 8р02 детский/маленький детский, многоразовый, модель ОХ1-Р/1 - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик 8р02 взрослый/ неонатазьный. многоразовый, модель^ОХ1-А/М - не более
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. Павлюков

0 0 9 8 8 7 2

. 4 . . .

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н.ЛДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВЕЬЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

''Чй.'

№ РЗН 2020/9549от 04 июля 2022 года

30 шт. (при необходимости).
98. Трубка НР1АД взрослая детская, многоразовая, модель СМ 1903 - не более 30 шт. 
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ 1901 - не более 30 шт. (при 
необходимости).
100. Адаптер НИАД. модель СМ1905 - не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета .многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ 1200 - не более 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ 1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
ЮЗ. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ 1203 - не более 100 
шт. (при необходимости).
105. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ 1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ 1205 - не более 
100 шт. (при необходимости).
107. Манжета многоразовая, бескамерная, неонатальная, с коннектором, модель 
СМ 1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
108. Манжета .многоразовая. беска.мерная. детская маленькая, с коннектором, модель 
СМ 1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая. беска.мерная. детская, с коннектором, модель СМ1302 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета многоразовая. беска.мерная. взрослая, с коннектором, модель СМ 1303 - 
не более 100 шт. (при необходимости).
111. Манжета .многоразовая, бескамерная. взрослая большая, с коннектором, модель 
СМ 1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
112. Манжета .многоразовая. беска.мерная, набедренная, с коннектором, модель 
СМ 1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
113. Манжета .многоразовая. беска.мерная. удлиненная, взрослая, с коннектором, 
модель СМ 1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая удлиненная, с 
коннектором, модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходимости).
115. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500А - не более 500 шт. (при
необходимости). Л
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116. Манжета одноразовая, детская маленькая, модель СМ1501 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ1502 -не более 200 шт. (при 
необходимости).
118. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ 1503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ1505 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, модель СМ1506 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
122. Манжета одноразовая, бескамерная. взрослая большая удлиненная, модель 
СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель МЯ420В - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный/ректальный, 
модель МЯ401В - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель МК403В - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный. 
эзофагеальный/ректальный. модель МЯ402В - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, накожный, модель 
МЯ404В - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик те.мпературы. одноразовый, эзофагеальный/ректальный. модель МК411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель МЯ412 - не более 200 шт. 
(при необходи.мости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика, модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходимости).
131. Держатель для защитных колпачков, модель Е32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Ти.мпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт.
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель 1М2202 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
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134. Набор для крепления датчиков НАД. модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина -1 шт.;
- зажим с винтом - I шт.
135. Крепление для датчиков ИАД, модель 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
136. Зажим для датчиков ИАД. модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД. модель IM2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабель сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходи.мости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, модель N1201-5 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабеле.м BIS. взрослый.'детский. модель 186-0195-MR - 
не более 3 шт. (при необходи.мости).
144. Преобразователь сигнала с кабелем BIS х4. взрослый детский, модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходи.мости).
145. Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
147. Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212 - не более 
100 шт. (при необходимости).
148. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO. .модель 1.М2203 - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
149. Кабель PiCCO. модель СО7701 - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Кабель АД'ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры для PiCCO. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
152. PULSIOCATH 5F термодилюционный катетер длина 20см: PV2015L20N, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. PULSIOCATH 3F термодилюционный катетер длина 7см: РУ2013Т0Ж,
Заместитель руководителя Федеральной службы / /  / _
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производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга Р1ССО: РУ8215, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадлежностей Р1ССО. модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходимости).
156. Модуль оптический СеУох с кабелем, модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик СсУОХ: РУ2022>35. производства 
"ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 50 
шт. (при необходи.мости).
158. Кабель ЭЭГ, модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, взрослые/детские. модель 
В0721104003 - не более 200 шт. (при необходимости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, детские/неонатальные. модель 
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости).
161. Кабель НМП. модель КМ13101 - не более 5 шт. (при необходи.мости).
162. Кабель датчика для НМП. модель ЫМ13401 - не более 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный. модель NM1370I - не более 5 шт. (при необходи.мости).
164. Фиксатор для датчика НМП. модель КМ13901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель г802. 1 канал, модель К5С-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
166. Кабель г802, 2 канал, модель К8С-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
] 67. Датчик одноразовый г802. взрослый, модель 8АГВ-8М - не более 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый г502, детский, модель 5РГВ - не более 200 шт. (при 
необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабелем, модель - не более 200 шт.
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем, модель СКК - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический/церебральный, с кабелем, модель CNN/SN'N - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. Предусилитель сигнала, модель 5100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
173. Кабель соединительный ССО, модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения J y ' - /  Д.Ю. Павлюков
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необходимости).
] 74. Трубка защитная для кабеля, модель FG17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
1 75. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель FG17101 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
177. Влагосборник. взрослый/детский. артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонататьный. артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослая^детская. модель 60-15200-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
180. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт.
(при необходимости).
181. Канюля назальная для забора пробы газа взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
182. Канюля назальная для забора пробы газа детская, модель 4100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назатьная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходи.мости).
1 84. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, пря.мой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
185. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
187. Линия забора пробы газа взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская/неонатальная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
189. Линия забора пробы газа назатьная, взрослая/детская, модель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 007266 - не более 200 шт.
(при необходимости).
191. Линия забора пробы газа назатьная. взрослая, модель 008177 - не более 200 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
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(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назальная, детская неонатальная, .модель 0081 79 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, 
одноразовый, модель 6063 - не более 100 шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный контур, одноразовый, с загубником, 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, 
модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский. 
многоразовый, модель 7007 не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения вдыхательный контур, неонататьный, многоразовый, 
модель 7053 - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Крепление для датчика С02, модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходимости).
202. Датчик С02 с кабелем, модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый/детский, артикул 040-001947-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
205. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
206. Вспомогательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. (при необходимости), 
в составе:
- дисплей сенсорный - 1 шт.;
- основание дисплея - 1 шт.;
- адаптер для дисплея - 1 шт.;
- кабель питания - 3 шт.:
- DVI кабель - 1 шт.:
- VGA кабель - 1 шт.;
- USB кабель - 1 шт.;
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- аудио кабель - 1 шт.;
- СО - 1 шт.
207. Центральная система мониторинга BeneVision. в составе - не более 3 шт. (при 
необходимости), в составе:
207.1. Программное обеспечение для Центральной системы мониторинга BeneVision. 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная система для центральной системы мониторинга BeneVision. 
артикул 115-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Программное обеспечение Mobile Ser\er. артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Программное обеспечение BeneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Программное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима артикул 115- 
044529-00 - не более 5 шт. (при необходи.мости).
207.6. Программное обеспечение ЦСМ для телеметрии, артикул 115-044529-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ для HL7. артикул 110-004107-00 - не более 5 
шт. (при необходимости).
207.8. Программное обеспечение ЦСМ для анатиза НИАД. артикул 110-004199-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.9. Программное обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531 -00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.10. Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени, 
артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение McAfee, артикул 115-012226-00 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
209. Программное обеспечение eGateway. артикул 115-011162-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
210. Операционная система для eGateway, артикул 115-030800-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21 -00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Аккумулятор, модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель .Adapter А - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, модель Transport-stand - не более 5 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения . ^  Д.Ю. Павлюков
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6. Пластина крепежная, модель Adapter-BO - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель WM-adapter-B - не более 5 шт.. в 
составе:
- крепежная пластина для настенного крепления - 1 шт.;
- корзина - 1 шт.;
- крепежная панель для корзины - 1 шт.;
- подвижная рейка.1 шт.:
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, .модель VHM-adapter-B - не более 2 
шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель MND-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирующий, модель С1атр-А - не более 5 шт.
12. Зажим фиксир>тоший со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-A - не более 5 шт.
14. Крючок, модель ИООК-А - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель НООК-В - не более 5 шт.
16. Крепление для модуля расширения, модель Bracket-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для напольного штатива, артик'ул 045-000953-00 - не более 5 
шт.
20. Подставка ятя клавиатуры, моде.ть WM-0023-38 - не более 5 шт.
2 1. Крепление ятя клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления модуля расширения, модель Plate-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель ятя подключения док-станции, 2 м. артикул 009-006593-00 - не более 2 шт.
25. Кабель для подключения док-станции. 10 м. артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабе.ль ятя подключения док-станции. 4 м. артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. Бумага д.тя термопринтера. моде.ть АЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персонала, артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мышь, артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура, артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, модель HS-IM - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул RF013B-MY-001 - не более 2 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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34. Батарея, модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, модель TR6 - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центральной системы .мониторинга, артикул 115-032428-00 - не 
более 5 шт.
38. USB-ключ VievvStation. артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ Workstation, артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Sen er. на 1 - 64 места, артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Ser\ er. на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. L'SB-ключ cGateway. артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 ЕМВ. артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия W'orkStation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 мест, артикул 110-004197-00 - не более 5 шт.
46. Лицензия Workstation более 16 .мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.
III. Систе.ма мониторинга физиологических показателей BeneVision N12, в составе:
1. Блок основной BeneVision N12 - 1 шт.
2. Кабель питания, артикул ОЛ8К-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Кабель соединительный для модуля расширения. 2 м, модель2838301 -1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения. 10 м. модель 2838301-2 - не более 5 
шт. (при необходимости).
7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Набор модуля термопринтера, модель TR6F - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- модуль термопринтера - 1 шт.;
- кабель для подключения модуля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля Wi-Fi. артикул 115-044521-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- радиомодуль IEEE 802.1 la/b/g/n - 1 шт.:
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MPAN. артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - I шт.; А
Заместитель руководителя Федеральной службы
но надзору в сфере здравоохранения 4̂  Д.Ю. Павлюков
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- антенна Bluetooth - 1 шт.:
- кабель для подключения платы Bluetooth к материнской плате - I шт.
11. Набор модуля iView, артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходимости), 
в составе;
- блок модуля iView - 1 шт.;
- USB-накопитель для резервного восстановления - 1 шт.;
- кабель для подключения блока модуля iView к материнской плате - 1 шт.:
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт.
12. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура, Sp02. 3/5 отведений ЭКГ. 
ИАД. модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
13. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура. Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. ИАД. модельМРМ-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02. 3/5 отведений ЭКГ. 
модель МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor, 3/5 отведений 
ЭКГ. модель МРМ-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02, 12 отведений ЭКГ. 
ИАД. модель МРМ-13 - не бо.лее 2 шт. (при необходимости).
17. Модуль .мультипараметрический; НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль мультипараметрический BeneVision N 1. модель N1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02, модель Sp02-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
20. Модуль Sp02 Nellcor. модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. Модуль капнометрии Microstream, модель С02-1 - не более 2 шт. (при 
необходи.мости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
необходи.мости).
23. Модуль капно.метрии в боковом потоке, модель С02-3 - не более 2 шт. (при 
необходи.мости).
24. Модуль капнометрии, кислорода, модель С02-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-I - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS),
модель AG-2 - не более 3 шт. (при необходимости). /
Заместитель руководителя Федеральной слу'жбы /
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель ACj-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
29. Модуль механики дыхания, модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейромышечной проводимости, модель ХМТ - не более 3 шт. (при 
необходимости).
31. Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель EEG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
35. Модуль импедансной кардиографии, модель ICG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. модель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль S'c\'02. модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CCO/Sv02. модель CCO'Sv02 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
39. Модуль rS02. модель rS02 - не более 3 шт. (при необходимости).
40. Модуль температуры, модель Гетр - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль температуры инфракрасный, модель T> mpanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink, модель BeneLink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
45. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001768-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
47. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
48. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не
Заместитель руководителя Федеральной службы Д
по надзору в сфере здравоохранения J j\ Д.Ю. Павлюков
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более 10 шт. (при необходимости).
49. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-008485-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
51. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ. неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с элеклрода-ми. 
рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходи.мости).
54. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электрода.ми. 
рентгенопрозрачные, модель 1051NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
55. Электрод ЭКГ, детский'неонатальный. модель SF06 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ, детский, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский неонатальный, модель EV6202 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский/неонатальный, DIN, модель 
EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
59. Кабель ЭКГ магистральный. 3-5 отведений, взрослый детский, модель EV6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистральный. 12 отведений, взрослый детский, модель EV6204 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
61. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5-6 отведений, взрослый/детский, модель HV6206 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый детский, типа зажим, модель EL6304A - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель EL6306A - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа защелка, модель EL6302B - не ' 
более 30 шт. (при необходимости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский.'неонатальный, типа зажим, одноразовый, 
модель EL6312A - не более 200 шт. (при необходимости).
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный. типа защелка, одноразовый,
модель EL6312B - не более 200 шт. (при необходимости). /  ^
За.меститель руководителя Федеральной службы 
но надзору в сфере здравоохранения

/Ч'
Д.Ю. Павлюков
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67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый'детский. типа зажим, модель ЕГ6504А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа защелка, модель ЕЕ6502В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый детский, типа зашелка. одноразовый, модель 
ЕУ6509В - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый 'детский. типа защелка, модель ЕУббОЗВ - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый'детский. типа зажим, модель ЕУббОЗА - не 
более 30 шт. (при необходимости).
72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый 'детский. типа зажим, 
модель НГ6802А - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский. типа зажим, модель 
ЕГ6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский. типа защелка, 
модель ЕГ6802В - не более 30 шт. (при необходимости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский. типа защелка, модель 
ЕГ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель 5р02, модель 562А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик Бр02. У-тип. взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 0-У$ 
- не более 30 шт. (при необходимости).
78. Датчик 8р02 взрослый, одноразовый, модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
79. Датчик Бр02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при 
необходимости).
80. Датчик $р02 детский маленький, одноразовый, модель 5201 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
81. Датчик 5р02 неонататьный. одноразовый, модель 520Ы - не более 200 шт. (при 
необходим ости).
82. Датчик 8р02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521 А, не боле 200 шт. 
(при необходимости).
83. Датчик $р02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик 5р02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходимости).
85. Датчик 8р02 взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 52 Ш - не
Заместитель руководителя Федеральной службы -
по надзору в сфере здравоохранения Д*К). Павлюков
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более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик Sp02 взрослый/детский/неонатальный. многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512Н - не более 
30 шт. (при необходи.мости).
88. Датчик Sp02 взрослый, .многоразовый, напалечный. модель 512F - не более 30 шт. 
(при необходимости).
89. Датчик Sp02 детский, многоразовый, напалечный. мягкий, .модель 512G - не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик Sp02 детский, многоразовый, напалечный. модель 512Н - не более 30 шт. 
(при необходимости).
91. Датчик Sp02 неонатальный, многоразовый, на ногу, со сменным мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необходимости).
92. Фиксатор для датчика Sp02. модель 518С - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Датчик Sp02. многоразовый, ушной, модель 513А - не бо.лее 30 шт. (при 
необходимости).
94. Датчик Sp02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс", США.
РУ № ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик Sp02 взрослый, .многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при 
необходимости).
96. Датчик Sp02 детский/матенький детский, многоразовый, .модель OXI-P/I - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик Sp02 взрослый/ неонатальный, многоразовый, модель OXI-A/N - не более 
30 шт. (при необходимости).
98. Трубка НИАД взрослая'детская. .многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт.
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при 
необходимости).
100. Адаптер НИАД, модель СМ1905 - не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ 1200 - не более 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ 1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
103. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ 1203 - не более 100
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения . Д.Ю. Павлюков
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шт. (при необходимости).
105. Манжета мног оразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ1205 - не более 
100 шт. (при необходимости).
107. Манжета многоразовая, бескамерная. неонатальная, с коннектором, модель 
СМ 1300 - нс более 100 шт. (при необходимости).
108. Манжета .многоразовая, бескамерная. детская маленькая, с коннектором, модель 
СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором, модель СМ 1302 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая, с коннектором, модель СМ 1303 - 
не более 100 шт. (при необходимости).
111. Манжета многоразовая, бескамерная. взрослая большая, с коннектором, .модель 
СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
112. Манжета многоразовая, бескамерная. набедренная, с коннектором, модель 
СМ1305 - не более 100 шт. (при необходи.мости).
113. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, 
модель CMI306 - не бо.лее 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета многоразовая. беска.мерная. взрослая большая удлиненная, с 
коннектором, модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходи.мости).
115. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500.Л - не более 500 шт. (при 
необходимости ).
116. Манжета одноразовая, детская маленькая, модель СМ 1501 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ 1502 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
118. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ 1503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ1505 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, модель СМ1506 - не 
более 200 шт. (при необходи.мости).
122. Манжета одноразовая, бескамерная. взрослая большая удлиненная, модель
Заместитель руководителя Федеральной службы / / X -  ' '  ^
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СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный 'ректальный. 
модель MR40IB - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Датчик температуры, .многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонататьный. 
эзофагеатьный ректатьный. модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский.неонатальный, накожный, модель 
XÍR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный'ректальный. .модель MR411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика, модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходимости).
131. Держатель д.ля защитных колпачков, модель F32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Тимпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель IM2202 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
134. Набор для крепления датчиков НАД. модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина - 1 шт.;
- зажим с винтом - 1 шт.
135. Крепление для датчиков И.4Д. моде.ль 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
136. Зажим для датчиков ИАД, модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД, модель IM2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
1 38. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабель сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходимости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, модель N1201-5 - не более 1000 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной службы /  /
по надзору в сфере здравоохранения .^ у /"  Д*Ю. Павлюков
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необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабеле.м BIS. взрослый/детский, модель 186-0195-MR - 
не более 3 шт. (при необходи.мости).
144. Преобразователь сигназа с кабелем BIS х4. взрослый детский, модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходимости).
145. Датчик BIS. взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS. детский, одноразовый, .модель 186-0200 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
147. Датчик BIS билатератьный. взрослый, одноразовый, .модель 186-0212 - не более 
100 шт. (При необходимости).
148. Кабель ИАД типа "Y” для PiCCO. модель IM2203 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
149. Кабель PiCCO. модель СО7701 - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Кабель АД/ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры для PiCCO. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
152. PULSIOCATH 5F термодилюционный катетер длина 20 см: PV2015L20N, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикаа Системе АГ", Германия. РУ X« ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. PULSIOCATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см: PV2013r.07N, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикш! Системе АГ". Германия. РУ Х2 ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: PV8215, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ X« ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадлежностей PiCCO. модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходимости).
156. Модуль оптический CeVox с кабелем, модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик CeVOX: PV2022-35, производства 
"ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ Хо ФСЗ 2010/06440 - не более 50 
шт. (при необходимости).
158. Кабель ЭЭГ. модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости). 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М/ Д-Ю. Павлюков
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159. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, взрослые/детские. модель 
В9721104003 - не более 200 шт. (при необходимости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, детские неонатальные, модель 
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости).
161. Кабель НМП. модель NN113101 - не более 5 шт. (при необходимости).
162. Кабель датчика для НМП. модель ЫМ13401 - не более 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный. модель КМ13701 - не более 5 шт. (при необходимости).
164. Фиксатор для датчика НМП. модель NN113901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель г802. 1 канал, модель К8С-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
166. Кабель г502, 2 канал, модель К8С-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
167. Датчик одноразовый г802, взрослый, модель S.ЛFB-SN1 - не бо.лее 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый г502, детский, .модель 8РГВ - не более 200 шт. (при 
необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабелем, модель - не более 200 шт. 
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем, модель СКЫ - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический, церебральный, с кабелем, модель CN^чVSNN - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. Предусилитель сигнала модель 5 100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
173. Кабель соедините.льный ССО. модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
174. Трубка защитная для кабеля, модель ГО17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
175. Ре.мешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель ГО17101 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
177. Влагосборник. взрослый.’детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослая,^детская. модель 60-15200-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
Заместитель руководтеля Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения /Л  ̂ Д-Ю. Павлюков
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180. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
181. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, .модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
182. Канюля назатьная для забора пробы газа, детская, модель 4 100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назальная для забора пробы газа неонатальная, модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходи.мости).
184. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
185. Адаптер для подключения к дыхательном}’ контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дыxaтeльнo í̂}■ конт>ру. угловой, .модель 60-14200-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
187. Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская неонатальная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходихмости).
189. Линия забора пробы газа назальная, взрослая детская, модель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 007266 - не более 200 шт.
(при необходимости).
191. Линия забора пробы газа назальная, взрослая, модель 008177 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назальная, детская неонатальная, модель 008179 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный конлур. взрослый.'детский. 
одноразовый, модель 6063 - не более 100 шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный конт>р, одноразовый, с загубнико.м. 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, 
.модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский. 
многоразовый, модель 7007 не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, 
моде.ль 7053 - не бо.лее 10 шт. (при необходи.мости).
За.меститель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения .//?
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Д.Ю. Павлюков
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198. Крепление для датчика С02. модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходимости).
202. Датчик С02 с кабелем, модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый/детский. артикул 040-001947-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
205. Програ.м.мное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
206. Вспомогательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. (при необходимости), 
в составе:
- дисплей сенсорный - 1 шт.;
- основание дисплея - 1 шт.;
- адаптер для дисплея - 1 шт.;
- кабель питания - 3 шт.;
- DVI кабель - 1 шт.;
- VGA кабель - 1 шт.;
- USB кабель - I шт.;
- аудио кабель - 1 шт.:
- CD - 1 шт.
207. Центрачьная система мониторинга BeneVision. в составе - не более 3 шт. (при 
необходимости), в составе:
207.1. Программное обеспечение для Центратьной системы мониторинга BeneVision, 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная система для центральной системы .мониторинга BeneVision. 
артикул 115-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Прш'раммное обеспечение Mobile Server, артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Програ.м.мное обеспечение BeneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Программное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима, артикул 115- 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения у-Л . - Д.Ю. Павлюков
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044529-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.6 Програ-ммное обеспечение ЦСМ для телеметрии, артикул 115-044529-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ для HL7, артикул 110-004107-00 - не более 5 
шт. (при необходимости).
207.8. Програ.ммное обеспечение ЦСМ для анализа НИАД. артикул 110-004199-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.9. Програ.ммное обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531-00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.1 о Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени, 
артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение Mc.̂ Vfee. артик\'л 115-012226-00 - не более 5 шт. (при 
необходи.мости).
209. Программное обеспечение cGateway, артикул 115-011162-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
210. Операционная система для eGateway, артикул 115-030800-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21-00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигнала артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Аккумулятор, модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель Adapter А - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, модель Transport-stand - не более 5 шт.
6. Пластина крепежная, модель Adapter-B - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель WM-adapter-B - не более 5 шт.. в 
составе:
- крепежная пластина для настенного крепления - 1 шт.
- корзина - 1 шт.
- крепежная панель для корзины - 1 шт.
- подвижная рейка - 1 шт.
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, модель VHM-adapter-B - не более 2 
шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель MND-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирутощий, модель С1атр-А - не более 5 шт. ^
За.честитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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12. Зажим фиксирующий со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-Л - не более 5 шт.
14. Крючок, модель ПООК-А - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель НООК-В - не более 5 шт.
16. Крепление для модуля расширения, модель Brackei-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для напольного штатива, артикул 045-000953-00 - не более 5 
шт.
20. Подставка для клавиатуры, модель WM-0023-38 - не более 5 шт.
21. Крепление для клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления модуля расширения, модель Plate-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель для подключения док-стандии. 2 м. артикул 009-006593-00 - не более 2 шт.
25. Кабель для подключения док-станции, 10 м, артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабель для подключения док-станции. 4 м, артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. Бумага для термопринтера, модель АЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персонала, артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мышь, артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура, артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, модель HS-1M - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул RF013B-MY-001 - не более 2 шт.
34. Батарея, модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул D.A8K-10-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, модель TR6 - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центральной системы мониторинга, артикул 115-032428-00 - не 
более 5 шт.
38. USB-ключ VievvStation. артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ Workstation, артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Server, на 1 - 64 места, артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Ser\er. на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. USB-ключ eGatevvay. артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 ЕМВ. артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия Workstation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 мест, артикул 110-004197-00 - не б ^ л ^  5 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной сллжбы
по надзору в сфере здравоохранения Д-Ю. Павлюков
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46. Лицензия Workstation более 16 мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.
IV. Система мониторинга физиологических показателей BeneVision Ml 7. в составе:
1. Блок основной BeneVision М 17 - 1 шт.
2. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Кабель соединительный для модуля расширения. 2 м. модель 2838301-1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения. 10 м. модель 2838301-2 - не более 5 
шт. (при необходимости).
7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Набор модуля тер.мопринтера. модель TR6F - не более I шт. (при необходимости), в 
составе:
- модуль термопринтера - 1 шт.:
- кабель для подключения модуля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля Wi-Fi. артикул 115-044521-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- радиомодуль ШЕЕ 802.1 la/b/g/n - 1 шт.;
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MPAN. артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - 1 шт.:
- антенна Bluetooth - 1 шт.:
- кабель для подключения платы Bluetooth к материнской плате - 1 шт.
11. Набор модуля iVievv. артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходи.мости). 
в составе:
- блок модуля iView - I шт.:
- USB-накопитель для резервного восстановления - 1 шт.:
- кабель для подключения блока модуля iView к материнской плате - 1 шт.:
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт.
12. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура, Sp02. 3.'5 отведений ЭКГ, 
НАД. модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при необходи.мости).
13. Модуль мультипара-метрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor, 3/5 отведений 
ЭКГ. ИАД, модель МРМ-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура Sp02. 3/5 отведений ЭКГ. 
Заместитель руководителя Федератьной сл>-жбы
по надзору в сфере здравоохранения / у  Д*Ю. Павлюков
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-Vi
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модель МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Модуль мультипарамстрический: НИ.АД. температура Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. .модель МРМ-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура, Sp02. 12 отведений ЭКГ, 
НАД, модель МРМ-13 - не более 2 шт. (при необходимости).
17. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль мультипараметрический BeneVision N 1. модель N 1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02. модель Sp02-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
20. Модуль $р02 Nellcor. .модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. Модуль капнометрии Microstream. модель С02-1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
23. Модуль капнометрии в боковом потоке, модель С02-3 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
24. Модуль капнометрии, кислорода, модель С02-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-1 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), 
модель AG-2 - не более 3 шт. (при необходимости).
27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель .A.G-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
29. Модуль механики дыхания, .модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейромышечной проводимости, модель NMT - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
3 ]. Модуль биспектрального индекса (BIS), модель BIS - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель EEG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
За.меститель руководителя Федеральной службы / /
по надзору в сфере здравоохранения
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35. Модуль импедансной кардиографии, модель ICG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. модель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль Scv02. .модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CC0/Sv02, модель CC0/Sv02 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
39. Модуль rS02, модель rS02 - не более 3 шт. (при необходимости).
40. Модуль температуры, модель Temp - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль температуры инфракрасный, модель lympanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink. модель BeneTink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
45. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001768-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
47. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
48. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
49. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-008485-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
51. Электрод ЭКГ, взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ. неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
54. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенопрозрачные, модель 1051NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости). 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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55. Электрод ЭКГ, детский/неонатальный. модель 8Е0б - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ, детский, модель 8Г07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский/неонатальный. модель ЕУ6202 - 
не более 30 шт. {при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский/неонатальный. П1К, модель 
ГУ6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
59. Кабель ЭКГ магистральный, 3/5 отведений, взрослый/детский, модель ЕУ6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистральный. 12 отведений, взрослый/детский. модель ЕУ6204 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
61. Кабель ЭКГ магистральный. 3/5/6 отведений, взрослый/детский. .модель ЕУ6206 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский. типа зажи.м. модель ЕЕ6304А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель ЕЕбЗОбА - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский. типа защелка, модель ЕЕ6302В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный. типа зажи.м, одноразовый.

У" модель ЕЕ6312А - не более 200 шт. (при необходимости).
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский/неонатальный. типа защелка, одноразовый, 
модель ЕЕ6312В - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый 'детский. типа зажим, модель ЕЕ6504.А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, типа защелка, модель ЕЕ6502В - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый, детский, типа защелка, одноразовый, модель 
ЕУ6509В - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский. типа защелка, .модель ЕУ6603В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский. типа зaжи^ .̂ модель ЕУ6603А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа зажи.м. 
модель ЕЕ6802А - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский. тип^ажим. модель 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. Павлюков
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ЕЬ6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа защелка, 
модель ЕГ6802В - не более 30 шт. (при необходимости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, пэудной, взрослый/детский, типа защелка, модель 
ЕЬ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель 8р02, модель 562А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик 8р02, У-тип, взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 0-У8 
- не более 30 шт. (при необходимости).
78. Датчик 8р02 взрослый, одноразовый, модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
79. Датчик 8р02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при 
необходимости).
80. Датчик 8р02 детский маленький, одноразовый, модель 5201 - не более 200 шт. (при  
необходимости).
81. Датчик 8р02 неонатальный, одноразовый, модель 520N - не более 200 шт. (при 
необходимости).
82. Датчик 8р02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521 А, не боле 200 шт. 
(при необходимости).
83. Датчик 8р02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик 8р02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходимости).
85. Датчик 8р02 взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 52 Ш - не 
более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик 8р02 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512Е - не более 
30 шт. (при необходимости).
88. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напалечный, модель 512Г - не более 30 шт. 
(при необходимости).
89. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напалечный, мягкий^модедь 5120 - не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напалечный, мойель 512Н - не более 30 шт. 
(при необходимости).
91. Датчик 8р02 неонатальный, многоразовый, на ногу|со сменным мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необхЛцмости).
92. Фиксатор для датчика 8р02, модель 518С - не более дбО шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРМЬНАЯ СЛ\ОКБА ПО Н.АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ РЗН 2020/9549от 04 июля 2022 года

93. Датчик Sp02, многоразовый, ушной, модель 51 ЗА - не более 30 шт. (при 
необходимости),
94. Датчик Sp02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс". США. 
РУ №? ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при 
необходимости).
96. Датчик Sp02 детский/маленькин детский, многоразовый, модель OXI-P ! - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик Sp02 взрослый/ неонатальный, многоразовый, модель OXI-A/N - не более 
30 шт. (при необходимости).
98. Трубка НИАД взрослая/детская. многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. 
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ 1901 - не более 30 шт. (при 
необходимости).
100. Адаптер НИАД. модель СМ1905 - не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, .модель СМ 1200 - не более 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ 1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
103. Манжета .многоразовая, детская, с коннектором, .модель СМ1202 - не более 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета .многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ 1203 - не более 100 
шт. (при необходимости).
105. Манжета .многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ 1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ 1205 - не более 
100 шт. (при необходимости).
107. Манжета многоразовая, бескамерная. неонатальная, с коннекторо.м. модель 
СМ1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
108. Манжета .многоразовая, бескамерная. детская маленькая, с коннектором, .модель 
СМ 1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая, бескамерная. детская, с коннектором, модель СМ 1302 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета .многоразовая, бескамерная. взрослая, с коннектором, модель СМ 1303 - 
не более 100 шт. ( при необходимости).
111. Манжета многоразовая. беска.мерная. взрослая большая, с коннектором, модель 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения . '  Д.Ю. Пав.люков
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СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
112. Манжета многоразовая, бескамерная. набедренная, с коннектором, модель 
СМ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
113. Манжета многоразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, с коннектором, 
модель СМ1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая удлиненная, с 
коннектором, модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходимости).
115. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500А - не более 500 шт. (при 
необходимости).
116. Манжета одноразовая, детская маленькая, модель СМ1501 - не более 200 шт. {при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ1502 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
118. Манжета одноразовая, взрослая, модель CMI503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ 1505 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, модель СМ1506 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
122. Манжета одноразовая, бескамерная, взрослая большая удлиненная, модель 
СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальныйфектальный. 
модель MR401B - не более 10 шт. (при необходи.мости).
125. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, 
эзофагеальный/ректальный. модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский неонатальный, накожный, модель 
MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный/ректальный, модель MR411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы /  А
по надзору в сфере здравоохранения ,-/// Д‘Ю. Павлюков
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(при необходимости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика, модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходимости).
131. Держатель для защитных колпачков, модель F32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Тимпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель IM2202 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
134. Набор для крепления датчиков ИАД. модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина - 1 шт.:
- зажим с винтом - 1 шт.
135. Крепление для датчиков ИАД. модель 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
136. Зажим для датчиков ИАД. .модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД. модель IM2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабе.ль сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходимости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, модель N1201-5 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабелем BIS. взрослый детский, модель 186-0195-MR - 
не более 3 шт. (при необходимости).
144. Преобразователь сигнала с кабелем BIS х4. взрослый'детский. модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходимости).
145. Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
147. Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212 - не более 
100 шт. {при необходи.мости).
148. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO. модель IM2203 - не более 3 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной слу жбы 
по надзору в сфере здравоохранения ' Д.Ю. Павлюков
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необходимости).
149. Кабель Р1ССО, модель СО7701 - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Кабель АД/ЦВД для Р1СС(3. модель 1М2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры для Р1ССО. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
152. РиЬВЮСЛТИ 5Е термодилюционный катетер длина 20см: РУ2015Е20Ы, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикат Системе АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. РиЕВЮСЛЗ'Н ЗЕ термодилюционный катетер длина 7см: РУ2013Е07Ы, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикат Системе АГ". Германия. РУ X« ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга Р1ССО: Р\'8215. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикат Системе АГ". Германия, РУ X? ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадлежностей Р1ССО, модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходимости).
156. Модуль оптический СеУох с кабелем, модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик СсУОХ: РУ2022-35, производства 
"ПУЛЬСИОН Медикат Системе АГ". Германия. РУ Х2 ФСЗ 2010/06440 - не более 50 
шт. (при необходимости).
158. Кабель ЭЭГ. модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости).
159. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, взрослые 'детские. модель 
В9721104003 - не более 200 шт. (при необходимости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые, многоразовые, детские/неонатальные. модель 
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости).
161. Кабель НАШ. модель ХМ 13101 - не более 5 шт. (при необходимости).
162. Кабель датчика для НМП. модель ХМ 13401 - не бо-тее 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный, модель ХМ 13701 - не более 5 шт. (при необходимости).
164. Фиксатор для датчика НМП. модель ХМ13901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель г$02, 1 канат, модель К8С-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
166. Кабель г802, 2 канал, модель К8С-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
167. Датчик одноразовый г802, взрослый, модель 5ЛГВ-5М - не более 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый г802, детский, модель 8РЕВ - не более 200 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной сл '̂жбы 
по надзору в сфере здравоохранения .. Д.Ю. Павлюков
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необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабелем, модель SNN - не более 200 шт. 
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебрачьный. с кабелем, модель CNN - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический церебразьный, с кабелем, модель CNN/SNN - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. Предусилитель сигнала .модель 5100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
173. Кабель соединительный ССО. модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
174. Трубка защитная для кабеля, модель FG17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
1 75. Ре.мешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель EG 17101 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
177. Влагосборник. взрослый/детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонатальный, артикул 100-000081 -00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослая/детская. модель 60-15200-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
180. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
181. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
182. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назальная для забора пробы газа, неонататьная. .модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходимости).
184. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, пря.мой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
1 85. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дькательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).  ̂ ^
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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187. Линия забора пробы газа, взрослая'детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская неонатальная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
189. Линия забора пробы газа назальная, взрослая, детская, модель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 007266 - не более 200 шт. 
(при необходи.мости).
191. Линия забора пробы газа назатьная. взрослая, модель 008177 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назатьная. детская неонататьная, модель 008179 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, 
одноразовый, модель 6063 - не более 1ÜÜ шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный контор, одноразовый, с загубником, 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонататьный, одноразовый, 
модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, 
многоразовый, модель 7007 - не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонататьный. многоразовый, 
.модель 7053 - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Крепление для датчика С02, модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходимости).
202. Датчик С02 с кабелем, .модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый/детский. артикул 040-001947-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
205. Програ.ммное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт.
(при необходимости). /
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206. Вспомогательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. (при необходимости), 
в составе:
- дисплей сенсорный - 1 шт.;
- основание дисплея - 1 шт.:
- адаптер для дисплея - 1 шт.:
• кабель питания - 3 шт.:
- DV1 кабель - 1 шт.:
- VGA кабель - 1 шт.:
- USB кабель - 1 шт.:
- аудио кабель - 1 шт.:
- CD - 1 шт.
207. Центральная система мониторинга Bene Vision, в составе - не более 3 шт. (при 
необходимости), в составе:
207.1. Программное обеспечение для Центральной системы мониторинга BcneVision. 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная система для центральной системы мониторинга BcneVision, 
артикул 115-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Программное обеспечение Mobile Server, артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Програ-ммное обеспечение BcneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Програ.ммное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима, артикул 115- 
044529-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.6. Программное обеспечение ЦСМ для телеметрии, артикул 115-044529-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ для HL7. артикул 110-004107-00 - не более 5 
шт. (при необходимости).
207.8. Программное обеспечение ЦСМ для анатиза НИАД, артикул 110-004199-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.9 Программное обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531-00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.10 Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени, 
артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение McAfee, артикул 115-012226-00 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
209. Программное обеспечение cGateway, артикул 115-011162-00 - не более 2 шт. (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения //а -''" Д.Ю. Пав.зюков
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необходимости).
210. Операционная система для eGatevvay. артикул 115-030800-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21 -00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигната, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Аккумулятор, модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель Adapter А - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, модель Transport-stand - не более 5 шт.
6. Пластина крепежная, модель Adapter-B - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель WM-adapter-B - не более 5 шт.. в 
составе;
- крепежная пластина для настенного крепления - 1 шт.;
- корзина - 1 шт.;
- крепежная панель для корзины - 1 шт.;
- подвижная рейка - 1 шт.;
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, модель VHM-adapter-B - не более 2 
шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель .MND-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирующий, модель С1атр-А - не более 5 шт.
12. Зажим фиксирующий со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-A - не более 5 шт.
14. Крючок, модель НООК-.Л - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель НООК-В - не более 5 шт.
16. Крепление для модуля расширения, модель Bracket-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для напольного штатива, артикул 045-000953-00 - не более 5 
шт.
20. Подставка для клавиатуры, модель WM-0023-38 - не более 5 шт.
21. Крепление для клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления модуля расширения, модель Plate-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель для подключения док-станции, 2 м. артикул 009-0065^3-00 - не более 2 шт. 
Заместитель руководителя Федера,1 ьной службы
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25. Кабель для подключения док-станции. 10 м. артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабель для подключения док-станиии. 4 м. артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. Бумага для термопринтера, модель АЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персоназа. артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мьпнь. артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, модель IIS-1M - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул Rl'013B-NfY-001 - не более 2 шт.
34. Батарея, модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, модель ГЯб - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центральной систе.мы мониторинга, артикул 115-032428-00 - не 
более 5 шт.
38. USB-ключ ViewStation. артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ Workstation, артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Server, на 1 - 64 места артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Server, на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. USB-ключ eOateway. артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 ЕМВ, артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия W'orkStation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 мест, артикул 110-004197-00 - не более 5 шт.
46. Лицензия Workstation более 16 мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.
V. Систе.ма мониторинга физиологических показателей BeneVision M l5. в составе:
1. Блок основной BeneVision М15 - 1 шт.
2. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Кабель соединительный для модуля расширения. 2 м. модель 2838301-1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения. 10 м. модель 2838301-2 - не более 5 
шт. (при необходимости).
7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Набор модуля термопринтера, модель TR6F - не более 1 шт. (при необходимости), в
составе: Л
Заместитель руководителя Федеральной службы
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- модуль термопринтера - 1 шт.;
- кабель для подключения модуля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля Wi-Fi. артикул 115-044521-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- радиомодуль IEEE 802.1 la'b/g/n - 1 шт.;
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MPAN. артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - I шт.;
- антенна Bluetooth - 1 шт.;
- кабель для подключения платы Bluetooth к .материнской плате - 1 шт.
11. Набор модуля iView, артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходимости), 
в составе;
- блок модуля iVievv - 1 шт.:
- USB-накопитель для резервного восстановления - 1 шт.;
- кабель для подключения блока .модуля iViev\ к материнской плате - 1 шт.:
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт.
12. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. $р02, 3/5 отведений ЭКГ, 
ИАД. модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
13. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ, ИАД, модельМРМ-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура, Sp02. 3./5 отведений ЭКГ, 
модель .МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. модель МРМ-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02. 12 отведений ЭКГ. 
ИАД. модель МРМ-13 - не более 2 шт. (при необходи.мости).
17. Модуль мультипараметрический: НИАД, температура. Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель .МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль мультипараметрический BeneVision N1. модель N1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02, модель Sp02-1 - не более 2 шт. (при необходимости).
20. Модуль Sp02 Nellcor. модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. .Модуль капнометрии Microstream, модель С02-1 - не более 2 ,шт. (при 
необходимости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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необходимости).
23. Модуль капнометрии в боковом потоке, модель С02-3 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
24. Модуль капнометрии. кислорода, модель С02-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-1 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), 
модель AG-2 - не более 3 шт. (при необходимости).
27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, .модель AG-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Модуль анестезиологических газов, биспектрального индекса (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
29. Модуль механики дыхания, модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейромышечной проводимости, модель NMT - не более 3 шт. (при 
необходимости).
31. Модуль биспектрального индекса (I3IS), модель BIS - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель E'EG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
35. Модуль импедансной кардиографии, модель ICG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. хмодель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль Scv02, модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CCO/Sv02. модель CCO 'Sv02 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
39. Модуль rS02. модель rS02 - не более 3 шт. (при необходимости).
40. Модуль температуры, модель Temp - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль температуры инфракрасный, модель Tympanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink. модель BeneLink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10
шт. (при необходимости). . ////[_.. -
Заместитель руководителя Федеральной службы - ' / х
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков

^  0 1 0 3 0 0 9

irv.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



-/1

ФЕДЕРА.\ЬНАЯ СЛ^’ЖБА ПО Н.АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ НАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 04 июля 2022 года № РЗН 2020/9549

Лист 58

-Ч--

44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
45. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001768-00 - не 
более 1 о шт. (при необходимости).
47. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
48. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
49. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-008485-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
51. Электрод ЭКГ. взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ. неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
54. 3 отведения ЭКГ. неонатааьные. интегрированные с электродами, 
рентгенопрозрачные, модель 1051NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
55. Электрод ЭКГ. детский неонататьный. модель SF06 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ. детский, модель SF07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский, неонататьный. модель EV6202 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистратьный, 3 отведения, детский неонататьный. DIN. модель 
EV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
59. Кабель ЭКГ магистратьный. 3.'5 отведений, взрослый/детский. модель EV6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистратьный. 12 отведений, взрослый/детский. модель EV6204 - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
61. Кабель ЭКГ .магистратьный. 3/5/6 отведений, взрослый/детский. модель EV6206 - 
не более 30 шт. (при необходи.мости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый/детский, типа зажим, модель ЕЕ6304Л - не 
Заместитель руководителя Федеральной сл>"А'6ы
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более 30 шт. (при необходимости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель ЕГ6306А - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый детский, типа зашелка. модель ЕЕ6302В - не 
более 30 шт. (при необходи.мости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский, неонатальный, типа зажим, одноразовый, 
модель ЕГ6312А - не более 200 шт. (при необходимости).
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский 'неонататьный. типа защелка, одноразовый, 
модель ЕЕ6312В - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый.^детский. типа зажим, модель ЕЕ6504Л - не 
более 30 шт. (при необходимости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский, типа защелка, модель ЕЕ6502В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый, детский, типа защелка, одноразовый, модель 
ЕУ6509В - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый'детский, типа защелка, модель ЕУббОЗВ - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый.'детский. типа зажим, модель ЕУббОЗА - не 
более 30 шт. (при необходимости).
72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый детский, типа зажим, 
модель ЕЕ6802А - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский. типа зажим, модель 
Е^Е6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа защелка, 
модель Е1.6802В - не более 30 шт. (при необходимости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый детский, типа защелка, модель 
ЕЕ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель 5р(32, модель 562А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик 8р02. У-тип. взрослый,/детский'неонатальный, многоразовый, модель 
- не более 30 шт. (при необходимости).
78. Датчик 5р02 взрослый, одноразовый, модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
79. Датчик 8р02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при
необходимости). ^
80. Датчик 8р02 детский матенький. одноразовый, модель 5201 - не более 200 шт. (при
необходи.мости). //> ^
Заместитель руководителя Федеральной службы
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8 ]. Датчик Sp02 неонатальный, одноразовый, модель 520N - не более 200 шт. (при 
необходимости).
82. Датчик Sp02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521 А. не боле 200 шт. 
(при необходимости).
83. Датчик Sp02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик Sp02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходимости).
85. Датчик Sp02 взрослый, неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 521N - не 
более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик Sp02 взрослый/детский'неонататьный. многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, напалечный, мягкий, модель 512Е - не более 
30 шт. (при необходимости).
88. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, напатечный. .модель 512F - не более 30 шт. 
(при необходи.мости).
89. Датчик Sp02 детский, многоразовый, напазечный. мягкий, модель 5120 - не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик Sp()2 детский, многоразовый, напалечный, модель 512Н - не более 30 шт. 
(при необходимости).
91. Датчик Sp02 неонатальный, .многоразовый, на ногу, со сменным .мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необходимости).
92. Фиксатор для датчика Sp02. модель 518С - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Датчик Sp02, многоразовый, ушной, .модель 51 ЗА - не более 30 шт. (при 
необходимости).
94. Датчик Sp02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс". США. 
РУ X» ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик Sp02 взрослый, многоразовый, модель DS-100A - не более 30 шт. (при 
необходи.мости).
96. Датчик Sp02 детский, маленький детский, .многоразовый, модель OXI-P/I - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик Sp02 взрослый^ неонатальный, многоразовый, модель OXI-A/N - не более 
30 шт. (при необходи.мости).
98. Трубка НИАД взрослая^детская. многоразовая, модель СМ1903 - не более 30 шт. 
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ1901 - не более 30 шт. (при
Заместитель руководителя Федеральной слуткбы / / ^ ^
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Г-4.3
необходимости).
100. Адаптер НИАД. модель СМ 1905 - не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ 1200 - не более 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета многоразовая, детская маленькая, с коннектором, модель СМ1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
103. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, модель СМ1202 - не более 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ 1203 - не более 100 
шт. (при необходимости).
105. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ 1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета многоразовая, набедренная, с коннектором, модель СМ 1205 - не более 
100 шт. (при необходимости).
107. Манжета многоразовая, бескамерная. неонатальная, с коннекторо.м. модель 
СМ 1300 - не более 100 шт. (при необходимости).
108. Манжета многоразовая, бескамерная. детская .маленькая, с коннектором, модель 
СМ1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая, бескамерная. детская, с коннектором, модель СМ1302 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета .многоразовая, бескамерная. взрослая, с коннектором, модель СМ1303 - 
не более 100 шт. (при необходимости).
111. Манжета многоразовая, бескамерная. взрослая большая, с коннектором, модель 
СМ1304 - не более 100 шт. (при необходимости).
112. Манжета многоразовая, бескамерная, набедренная, с коннектором, модель 
CVÍ1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
113. Манжета многоразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, с коннектором, 
модель СМ 1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета многоразовая, бескамерная, взрослая большая удлиненная, с 
коннектором, модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходимости).
115. Манжета одноразовая, неонатальная, модель СМ1500А - не более 500 шт. (при 
необходимости).
116. Манжета одноразовая, детская маленькая, модель СМ 1501 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ 1502 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
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1 ] 8. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ 1503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ 1505 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, модель СМ 1506 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
122. Манжета одноразовая, бескамерная. взрослая большая удлиненная, модель 
СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель МК420В - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, эзофагеальный-ректальный, 
модель МК401В - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Датчик температуры, .многоразовый, взрослый, накожный, модель МЯ403В - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный. 
эзофагеатьный ректатьный, модель МК402В - не более 10 шт. (при необходи.мости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский неонататьный. накожный, модель 
МВ404В - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеальный ректальный, модель МК411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель МК412 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика, модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходимости).
131. Держатель для защитных колпачков, модель К32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Тимпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель 1М2202 - не более 20 шт. (при 
необходи.мости).
134. Набор для крепления датчиков НАД. модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина - 1 шт.:
- зажим с винтом - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
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135. Крепление для датчиков ИАД. модель 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
136. Зажим для датчиков ИАД. модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД. модель IM2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабель сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходимости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, модель N1201 -5 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабелем BIS, взрослый/детский, модель 186-0195-MR - 
не более 3 шт. (при необходимости).
144. Преобразователь сигнала с кабелем BIS х4. взрослый, детский, модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходимости).
145. Датчик BIS. взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS. детский, одноразовый, модель 186-0200 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
147. Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212 - не более 
100 шт. (при необходи.мости).
148. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO, модель IM2203 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
149. Кабель PiCCÜ, модель CO770I - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Кабель АД^ЦВД для PiCCO. модель IM2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры для PiCCO. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
152. PLJl.SIOCATH 5F термодилюционный катетер длина 20см: PV2015L20N. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. PULSIOC.ATIi 3F термодилюционный катетер длина 7см: PV2013L07N. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: PV8215. 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадлежностей РЮСО. модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходимости).
156. Модуль оптический СеУох с кабеле.м. .модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик СеУОХ: РУ2022-35, производства 
"ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - не более 50 
шт. (при необходимости).
158. Кабель ЭЭГ. модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости).
159. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, взрослые/детские. модель 
В9721104003 - не более 200 шт. (при необходи.мости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, детские.'неонатальные. .модель 
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости).
161. Кабель 11МП, модель NM13101 - не более 5 шт. (при необходимости).
162. Кабель датчика для НМП, модель ХМ 13401 - не более 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный. модель КМ13701 - не более 5 шт. (при необходимости).
164. Фиксатор для датчика НМП. модель ЫМ13901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель г802. 1 канал, модель К8С-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
166. Кабель г502. 2 канал, модель К5С-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
167. Датчик одноразовый г802, взрослый, модель $АГВ-8М - не более 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый г502. детский, модель ЗРЕВ - не более 200 шт. (при 
необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабелем, модель SNN - не более 200 шт.
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем, модель СМ>̂  - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический/церебральный, с кабелем, модель CNN/SNN - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. Предусилитель сигнала, модель 5100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
173. Кабель соединительный ССО. модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
174. Трубка защитная для кабеля, модель ГС 17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
175. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 20() шт. (при 
Заместитель руководителя Федеральной службьг
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Д.Ю. Павлюков
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(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 июля 2022 года № РЗН 2020/9549

необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель FG17101 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
177. Влагосборник. взрослый детский, артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослая/детская, модель 60-15200-00 - не более  200 шт. 
(при необходИхМости).
180. Линия забора пробы газа, неонатальная, модель 60-15300-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
181. Канюля назальная для забора пробы газа, взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
182. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назальная для забора пробы газа, неонатальная, модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходимости).
184. Адаптер для подключения к дыхательно.му контуру, прямой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
185. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - 
не более 20() шт. (при необходимости).
187. Линия забора пробы газа, взрослая детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская неонатальная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
189. Линия забора пробы газа назазьная. взрослая'детская, модель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назазьная. детская, модель 007266 - не более 200 шт.
(при необходимости).
191. Линия забора пробы газа назазьная, взрослая, модель 008177 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назазьная. детская, неонатазьная. модель 008179 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный конт>р, взрослый/детский.
Заместитель руководителя Федеральной службы / /  /
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Пав.1юков
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одноразовый, модель 6063 - не более 100 шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный конт>р. одноразовый, с загубнико.м. 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, одноразовый, 
модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный конт>'р. взрослый 'детский. 
многоразовый, модель 7007 не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонатальный, многоразовый, 
модель 7053 - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Крепление для датчика С02. модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходи мости).
202. Датчик С02 с кабелем, модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый детский, артикул 040-001947-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
205. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
206. Вспомогательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. (при необходимости), 
в составе:
- дисплей сенсорный - 1 шт.:
- основание дисплея - 1 шт.;
- адаптер для дисплея - 1 шт.:
- кабель питания - 3 шт.:
- DVI кабель - 1 шт.:
- VGA кабель - 1 шт.;
- USB кабель - 1 шт.:
- аудио кабель - 1 шт.:
- CD - 1 шт.
207. Центральная система мониторинга BeneVision. в составе - не более 3 шт. (при
необходимости), в составе: /   ̂ .
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения " Д.Ю. Павлюков
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207.1. Программное обеспечение для Центратьной системы мониторинга BeneVision, 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная система для центратьной системы мониторинга BeneVision, 
артикул 115-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Программное обеспечение Mobile Server, артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Программное обеспечение BeneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Программное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима, артикул 115- 
044529-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.6. Программное обеспечение ЦСМ для телеметрии, артикул 115-044529-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ д.ля HL7. артикул 110-004107-00 - не более 5 
шт. (при необходимости ).
207.8. Програм.мное обеспечение ЦСМ для анатиза НИАД, артикул 110-004199-00 - не 
более 5 шт. (при необходимости).
207.9. Программное обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531-00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.10. Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени, 
артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение McAfee, артикул 115-012226-00 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
209. Програ.ммное обеспечение eGatcway. артикул 115-011162-00 - не более 2 шт, (при 
необходимости).
210. Операционная система для eGateway. артикул 115-030800-00 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
При н адлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21 -00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Аккумулятор, модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель Adapter Л - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, модель Transport-stand - не более 5 шт.
6. Пластина крепежная, модель Adapter-BO - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель \VM-adapter-B - не более 5 шт., в 
составе:
- крепежная пластина для настенного крепления - 1 шт.:
Заместил ель руководителя Федеральной слу жбы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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- корзина - 1 шт.:
- крепежная панель для корзины - 1 шт.:
- подвижная рейка. 1 шт.;
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, модель VHM-adapter-B - не более 2 
шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель M\D-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирующий, модель С1атр-Л - не более 5 шт.
12. Зажим фиксирующий со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-A - не более 5 шт.
14. Крючок, модель НООК-А - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель ИООК-В - не более 5 шт.
16. Крепление для модуля расширения, модель Bracket-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для напольного штатива, артикул 045-000953-00 - не более 5 
шт.
20. Подставка для клавиатуры, модель W.M-0023-38 - не более 5 шт.
21. Крепление для клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления модуля расширения, модель Plale-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель для подключения док-станции, 2 м. артикул 009-006593-00 - не более 2 шт.
25. Кабель для подключения док-станции. 10 .м. артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабель для подключения док-станции. 4 м. артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. By'MaraziaH термопринтера, модель АЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персонала, артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мышь, артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура, артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, модель IIS-1M - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул RF013B-MY-001 - не более 2 шт.
34. Батарея, модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул DA8K-I0-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, модель TR6 - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центратьной системы мониторинга, артикул 115-032428-00 - не 
Заместитель руководителя Федеральной службы
но надзору в сфере здравоохранения Jr// '  Д.Ю. Павлюков
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более 5 шт.
38. USB-ключ VievvStation. артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ W’orkStation. артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Server, на 1 - 64 места, артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Server, на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. USB-ключ eGateway, артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 ЕМВ. артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия Workstation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 хмест, артикул 110-004197-00 - не более 5 шт.
46. Лицензия Workstation более 16 мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.
VI. Систе.\1а мониторинга физиологических показателей BcneVision М12. в составе:
1. Блок основной Bene Vision Ml 2 - 1 шт.
2. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - 1 шт.
3. Руководство оператора - не более 10 шт.
4. Модуль расширения, модель SMR - не более 5 шт. (при необходи.мости).
5. Кабель соединительный для .модуля расширения. 2 м. модель2838301-1 - не более 5 
шт. (при необходимости).
6. Кабель соединительный для модуля расширения. 10 м, модель 2838301-2 - не более 5 
шт. (при необходи.мости).
7. Модуль для подключения внешнего независимого дисплея в сборе, артикул 115- 
040514-00 - не более 1 шт. (при необходимости).
8. Набор модуля термопринтера, хмодель TR6F - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- хмодуль термопрннтера - 1 шт.:
- кабель для подключения .модуля термопринтера к материнской плате - 1 шт.
9. Набор модуля Wi-Fi, артикул 115-044521-00 - не более I шт. (при необходимости), в 
составе:
- радиомодуль 1EEI: 802.1 la ^ /g ^  - 1 шт.:
- встроенная беспроводная антенна - 1 шт.
10. Набор MPAN, артикул 115-044522-00 - не более 1 шт. (при необходимости), в 
составе:
- плата Bluetooth - 1 шт.;
- антенна Bluetooth - 1 шт.;
- кабель для подключения платы Bluetooth к материнской плате - 1 шт.
11. Набор модуля ¡View, артикул 115-050002-00 - не более 1 шт. (при необходимости),
в составе: 7,
За.меститель руководителя Федеральной сл>'жбы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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- блок модуля iVievv - 1 шт.:
- USB-накопитель для резервного восстановления - 1 шт.:
- кабель для подключения блока модуля iView к материнской плате - 1 шт.:
- кабель панели независимого дисплея - 1 шт.
12. Модуль мультипара-метрический: НИАД. температура. Sp02. 3/5 отведений ЭКГ. 
ИАД. модель МРМ-1 - не более 2 шт. (при пеобходамости).
13. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 3/5 отведений 
ЭКГ. ИАД. модельМРМ-3 - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура, Sp02, 3 '5 отведений ЭКГ, 
модель МРМ-7 - не более 2 шт. (при необходимости).
15. Модуль мультипараметрический; НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 3̂ 5 отведений 
ЭКГ. модель МРМ-9 - не более 2 шт. (при необходимости).
16. Модуль мультипараметрический; НИАД. температура. Sp02. 12 отведений ЭКГ, 
ИАД. .модель МРМ-13 - не более 2 шт. (при необходимости).
17. Модуль мультипараметрический: НИАД. температура. Sp02 Nellcor. 12 отведений 
ЭКГ. ИАД. модель МРМ-14 - не более 2 шт. (при необходимости).
18. Модуль .мультииара.метрический BeneVision N1. модель N1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
19. Модуль Sp02. модель Sp02-1 - не более 2 шт. (при необходи.мости).
20. Модуль Sp02 Nellcor. модель Sp02-2 - не более 2 шт. (при необходимости).
21. Модуль капнометрии Microstream, модель С02-1 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
22. Модуль капнометрии в основном потоке, модель С02-2 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
23. Модуль капнометрии в боковом потоке, модель С02-3 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
24. Модуль капнометрии. кислорода, модель С02-4 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
25. Модуль анестезиологических газов, модель AG-I - не более 3 шт. (при 
необходимости).
26. Модуль анестезиологических газов, кислорода, биспектрального индекса (BIS), 
модель .AG-2 - не более 3 шт. (при необходи.мости).
27. Модуль анестезиологических газов, кислорода, модель AG-3 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
28. Мод>'ль анестезиологических газов, биспектрального индексу (BIS), модель AG-4 - 
не более 3 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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29. Модуль механики дыхания, модель RM - не более 3 шт. (при необходимости).
30. Модуль нейромышечной проводимости, модель NMT - не более 3 шт. (при 
необходимости).
3 ]. Модуль биспектрального индекса (BIS), модель B1S - не более 3 шт. (при 
необходимости).
32. Модуль электроэнцефалографии, модель EFG - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
33. Модуль инвазивного давления, модель IBP - не более 5 шт. (при необходимости).
34. Модуль сердечного выброса, модель С.О. - не более 3 шт. (при необходимости).
35. Модуль импедансной кардиографии, модель 1CG - не более 3 шт. (при 
необходимости).
36. Модуль PiCCO. модель PiCCO - не более 3 шт. (при необходимости).
37. Модуль Scv02, модель Scv02 - не более 3 шт. (при необходимости).
38. Модуль интерфейсный CCO/Sv02. модель CCü/SvÜ2 - не более 3 шт. (при 
необходи.мости).
39. Модуль rS02. модель rSü2 - не более 3 шт. (при необходимости).
40. Модуль температуры, модель Temp - не более 3 шт. (при необходимости).
41. Модуль те.мпературы инфракрасный, модель Tympanic Temp - не более 3 шт. (при 
необходимости).
42. Модуль подключения внешних устройств BeneLink. .модель BencLink - не более 3 
шт. (при необходимости).
43. Адаптер для подключения внешних устройств, артикул 115-007277-00 - не более 10 
шт. (при необходи.мости).
44. Кабель для подключения внешних устройств, артикул 009-001770-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
45. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001767-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
46. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001768-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
47. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-001769-00 - не 
более 10 шт. (при необходи.мости).
48. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-002943-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
49. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, артикул 009-004613-00 - не 
более 10 шт. (при необходимости).
50. Кабель-адаптер для подключения внешних устройств, арти^л 009-008485-00 - не
Заместитель руководителя Федеральной службы /'
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Пав.зюков
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более 10 шт. (при необходимости).
51. Электрод ЭКГ. взрослый, модель 31499224 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
52. Электрод ЭКГ. неонатальный, модель H124SG - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
53. 3 отведения ЭКГ, неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенонепрозрачные, модель 1050NPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
54. 3 отведения ЭКГ. неонатальные, интегрированные с электродами, 
рентгенопрозрачные, модель I051KPSM - не более 1000 шт. (при необходимости).
55. Электрод ЭКГ, детский, неонатальный, модель SF06 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
56. Электрод ЭКГ, детский, модель SP07 - не более 1000 шт. (при необходимости).
57. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский'неонатальный, .модель EV6202 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
58. Кабель ЭКГ магистральный. 3 отведения, детский неонатальный, DIN. модель 
nV6222 - не более 30 шт. (при необходимости).
59. Кабель ЭКГ магистральный. 3, 5 отведений, взрослый детский, модель EV6201 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Кабель ЭКГ магистральный, 12 отведений, взрослый детский, модель EV6204 - не 
более 30 шт. (при необходимости).
61. Кабель ЭКГ .магистральный. 3 5,'6 отведений, взрослый'детский, модель EV6206 - 
не более 30 шт. (при необходимости).
62. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый детский, типа зажим, модель EL6304A - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Провод ЭКГ на 3 отведения, неонатальный, типа зажим, модель EL6306A - не более 
30 шт. (при необходимости).
64. Провод ЭКГ на 3 отведения, взрослый'детский, типа зашелка. модель EL6302B - не 
более 30 шт. (при необходимости).
65. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский неонатальный, типа зажим, одноразовый, 
модель EL6312А - не более 200 шт. (при необходимости).
66. Провод ЭКГ на 3 отведения, детский, неонатальный, типа защелка, одноразовый, 
модель EL6312В - не более 200 шт. (при необходимости).
67. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый детский, типа зажим, модель EL6504A - не 
более 30 шт. (при необходимости).
68. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый'детский, типа защелка, модель EL6502B - не 
более 30 шт. (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной сл '̂жбы
по надзору в сфере здравоохранения " Д*Ю. Павлюков
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69. Провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый/детский. типа защелка, одноразовый, модель 
ЕУ6509В - не более 200 шт. (при необходимости).
70. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский. типа защелка, модель ЕУббОЗВ - не 
более 30 шт. (при необходимости).
71. Провод ЭКГ на 6 отведений, взрослый/детский, типа зажим, модель Е'\^6603А - не 
более 30 шт. (при необходимости).
72. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский. типа зажи.м. 
модель ЕЕ6802Л - не более 30 шт. (при необходимости).
73. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый/детский, типа зажим, .модель 
ЕГ6804А - не более 30 шт. (при необходимости).
74. Провод ЭКГ на 12 отведений, периферический, взрослый/детский, типа защелка, 
модель ЕГ6802В - не более 30 шт. (при необходи.мости).
75. Провод ЭКГ на 12 отведений, грудной, взрослый детский, типа защелка, .модель 
ЕЕ6804В - не более 30 шт. (при необходимости).
76. Кабель Вр02. модель 562А - не более 30 шт. (при необходимости).
77. Датчик 8р02. У-тип. взрослый.'детский/неонатальный, многоразовый, модель П-У8 
- не более 30 шт. (при необходимости).
78. Датчик 8р02 взрослый, одноразовый, модель 520А - не более 200 шт. (при 
необходимости).
79. Датчик $р02 детский, одноразовый, модель 520Р - не более 200 шт. (при 
необходи.мости).
80. Датчик Sp02 детский маленький, одноразовый, модель 5201 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
81. Датчик 8р02 неонатальный, одноразовый, модель 520N - не более 200 шт. (при 
необходимости).
82. Датчик 8р02 взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521 А, не боле 200 шт. 
(при необходимости).
83. Датчик 5р02 детский, адгезивный, одноразовый, модель 521Р - не более 200 шт. 
(при необходимости).
84. Датчик 8р02 детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 5211 - не более 
200 шт. (при необходи.мости).
85. Датчик $р02 взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 521N - не 
более 200 шт. (при необходимости).
86. Датчик 8р02 взрослый/детский/неонатальный, многоразовый, модель 518В - не 
более 30 шт. (при необходимости).
87. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напалечный. мягкий, модель 512Е - не более
Заместитель руководителя Федеральной службы / /
по надзору в сфере здравоохранения /; Д.Ю. Павлюков
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30 шт. (при необходимости).
88. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, напатечный. модель 512Е - нс более 30 шт. 
(при необходимости).
89. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напатечмый. мягкий, .модель 5120 - не более 
30 шт. (при необходимости).
90. Датчик 8р02 детский, многоразовый, напалечный. модель 512Н - не более 30 шт. 
(при необходимости).
91. Датчик 8р02 неонатальный, .многоразовый, на ногу, со с.менньтм мягким 
фиксатором, модель 518С - не более 30 шт. (при необходимости).
92. Фиксатор для датчика 8р02. модель 518С' - не более 200 шт. (при необходимости).
93. Датчик 8р02. многоразовый, ушной, модель 51 ЗА - не более 30 шт. (при 
необходимости).
94. Датчик 8р02 для одного пациента клейкий, производства "Ковидиен Ллс", США, 
РУ № ФСЗ 2012/11628 - не более 200 шт. (при необходимости).
95. Датчик 8р02 взрослый, многоразовый, модель О8-Ю0.Л - не более 30 шт. (при 
необходимости).
96. Датчик 8р02 детский матенький детский, многоразовый, модель ОХ1-Р. I - не более 
30 шт. (при необходимости).
97. Датчик 8р02 взрослый/ неонатальный, многоразовый, модель ОХ1-А/К - не более 
30 шт. (при необходимости).
98. Трубка НИАД взрослая/детская. многоразовая, модель СМ 1903 - не более 30 шт. 
(при необходимости).
99. Трубка НИАД неонатальная, многоразовая, модель СМ 1901 - не более 30 шт. (при 
необходимости).
100. Адаптер НИАД, модель СМ1905 > не более 30 шт. (при необходимости).
101. Манжета многоразовая, неонатальная, с коннектором, модель СМ 1200 - не бо.лее 
100 шт. (при необходимости).
102. Манжета .многоразовая, детская маленькая, с коннекторо.м. модель СМ 1201 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
103. Манжета многоразовая, детская, с коннектором, .моде.ль СМ 1202 - не бо.лее 100 
шт. (при необходимости).
104. Манжета многоразовая, взрослая, с коннектором, модель СМ 1203 - не более 100 
шт. (при необходимости).
105. Манжета многоразовая, взрослая большая, с коннектором, модель СМ 1204 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
106. Манжета .многоразовая, набедренная, с коннектором, .модель СМ1205 - не более
Заместитель руководителя Федеральной службы ,у  /
по надзору в сфере здравоохранения /■ , - Д.Ю. Павлюков
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100 шт. (при необходимости).
107. Манжета многоразовая, бескамерная. неонататьная. с коннектором, модель 
СМ1300 - не более 100 шт. {при необходимости).
108. Манжета многоразовая, бескамерная. детская маленькая, с коннектором, .модель 
СМ 1301 - не более 100 шт. (при необходимости).
109. Манжета многоразовая, бескамерная, детская, с коннектором, модель СМ 1302 - не 
более 100 шт. (при необходимости).
110. Манжета многоразовая, бескамерная. взрослая, с коннектором, модель СМ 1303 - 
не более 100 шт. (при необходимости).
111. Манжета многоразовая, бескамерная. взрослая большая, с коннектором, модель 
СМ 1304 - не более 100 шт. (при необходи.мости).
112. Манжета многоразовая, бескамерная. набедренная, с коннектором, модель 
СМ 1305 - не более 100 шт. (при необходимости).
113. Манжета многоразовая, бескамерная. удлиненная, взрослая, с коннектором, 
модель СМ 1306 - не более 100 шт. (при необходимости).
114. Манжета \шогоразовая. бескамерная. взрослая большая удлиненная, с 
коннекторо.м. модель СМ 1307 - не более 100 шт. (при необходимости).
115. Манжета одноразовая, неонататьная. модель С.М 1500Л - не более 500 шт. (при 
необходимости).
116. Манжета одноразовая, детская матенькая. модель СМ 1501 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
117. Манжета одноразовая, детская, модель СМ1502 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
118. Манжета одноразовая, взрослая, модель СМ1503 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
119. Манжета одноразовая, взрослая большая, модель СМ 1504 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
120. Манжета одноразовая, набедренная, модель СМ1505 - не более 200 шт. (при 
необходи.мости).
121. Манжета одноразовая, бескамерная, удлиненная, взрослая, модель СМ 1506 ► не 
более 200 шт. (при необходимости).
122. Манжета одноразовая. беска.мерная. взрослая большая удлиненная, модель 
СМ 1507 - не более 200 шт. (при необходимости).
123. Адаптер для кабеля температуры, модель MR420B - не более 10 шт. (при 
необходимости).
124. Датчик те.мпературы, многоразовый, взрослый, эзофагедльный/ректальный.
Заместитель руководителя Федеральной слу'жбы ^
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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модель MR401B - не более 10 шт. (при необходимости).
125. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный, модель MR403B - не 
более 10 шт. (при необходимости).
126. Датчик температуры, многоразовый, детский/неонатальный, 
эзофагеальный/ректальный. модель MR402B - не более 10 шт. (при необходимости).
127. Датчик температуры, многоразовый, детский неонатальный, накожный, модель 
MR404B - не более 10 шт. (при необходимости).
128. Датчик температуры, одноразовый, эзофагеатьный ректатьный. модель \IR 411 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
129. Датчик температуры, одноразовый, накожный, модель MR412 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
130. Защитные колпачки для тимпанального датчика модель 303030 - не более 1000 
шт. (при необходимости).
131. Держатель для защитных колпачков, модель F32079 - не более 50 шт. (при 
необходимости).
132. Тимпанальный датчик измерения температуры, модель 303062 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
133. Кабель инвазивного давления, модель 1М2202 - не более 20 шт. (при 
необходимости).
134. Набор для крепления датчиков ИАД, модель 682275 - не более 20 шт. (при 
необходимости), в составе:
- крепежная пластина - 1 шт.;
- зажим с винтом - 1 шт.
135. Крепление для датчиков ИАД. модель 42602 - не более 20 шт. (при 
необходимости].
136. Зажим для датчиков ИАД, модель 42394 - не более 20 шт. (при необходимости).
137. Кабель-адаптер ИАД. модель 1М2207 - не более 10 шт. (при необходимости).
138. Кабель ВЧД. модель СР12601 - не более 2 шт. (при необходимости).
139. Кабель сердечного выброса, модель СО7702 - не более 5 шт. (при необходимости).
140. Датчик температуры инъекции, модель SP4042 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
141. Датчик для импедансной кардиографии, модель N1201-5 - не более 1000 шт. (при 
необходимости).
142. Кабель пациента для импедансной кардиографии, модель N1301-3 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
143. Преобразователь сигнала с кабелем BIS. взрослый 'детский. модель 186-0195-MR - 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков

- -f-
0 1 0 3 0 2 8

•rt-

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



'■’V:

- я

Лч

1\

ФЕДЕРАу\Ь Н у1Я с л у ж б а  п о  н а д з о р у  б  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я -
(РОСЗДРЛВНЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ РЗН 2020/9549ОТ 04 июля 2022 года

не более 3 шт. (при необходимости).
144. Преобразователь сигнала с кабелем BIS х4, взрослый/детский, модель 186-0224- 
MR - не более 3 шт. (при необходимости).
145. Датчик BIS, взрослый, одноразовый, модель 186-0106 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
146. Датчик BIS, детский, одноразовый, модель 186-0200 - не более 100 шт. (при 
1геобходимости).
147. Датчик BIS билатеральный, взрослый, одноразовый, модель 186-0212 - не более 
100 шт. (при необходимости).
148. Кабель ИАД типа "Y" для PiCCO. модель IM2203 - не более 3 шт. (при 
необходимости),
149. Кабель PiCCO, модель CÜ7701 - не более 3 шт. (при необходимости).
150. Кабель АД/ЦВД для PiCCO, модель IM2212 - не более 3 шт. (при необходимости).
151. Кабель датчика температуры дтя PiCCO. модель РС80105 - не более 3 шт. (при 
необходимости).
152. PULSIOCATH 5F термодилюционный катетер длина 20 см: PV2015L20N, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
153. PULSIOCATH 3F термодилюционный катетер длина 7 см: PV2013L07N, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
154. Трансдюсерная система для гемодина.мического мониторинга PiCCO: PV8215, 
производства "ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ", Германия. РУ № ФСЗ 2010/06440 - 
не более 50 шт. (при необходимости).
155. Крепление для принадтежностей PiCCO. модель РМК-37 - не более 10 шт. (при 
необходи мости).
156. Модуль оптический CeVox с кабелем, модель РСЗОЗО - не более 3 шт. (при 
необходимости).
157. Одноразовый фиброоптический датчик СеУОХ: PV2022-35. производства 
"ПУЛЬСИОН Медикал Системе АГ". Германия, РУ № ФСЗ 2010.'06440 - не более 50 
шт. (при необходимости).
158. Кабель ЭЭГ, модель В8830085010 - не более 3 шт. (при необходимости).
159. Электроды для ЭЭГ чашечковые, многоразовые, взрослые/детские. модель 
В9721104003 - не более 200 шт. (при необходимости).
160. Электроды для ЭЭГ чашечковые. многоразовые, дстские/неонатальные, модель
В9721105004 - не более 200 шт. (при необходимости). /

/

Заместитель руководителя Федеральной слу'жбы
по надзору в сфере здравоохранения J.  Д*К). Павлюков
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161. Кабель НМП. модель NN113101 - не более 5 шт. (при необходимости).
162. Кабель датчика для Н^1П. модель NN113401 - не более 5 шт. (при необходимости).
163. Кабель стимуляционный. модель NN113701 - не более 5 шт. (при необходимости).
164. Фиксатор для датчика НМП, модель NN113901 - не более 100 шт. (при 
необходимости).
165. Кабель г802, 1 канал, модель К$С-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
166. Кабель г502. 2 канал, модель К5С-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
167. Датчик одноразовый г8()2, взрослый, модель БЛРВ-ВМ - не более 200 шт. (при 
необходимости).
168. Датчик одноразовый гВ02. детский, модель 8РЕВ - не более 200 шт. (при 
необходимости).
169. Датчик одноразовый, соматический, с кабеле.м. .модель БХ'К - не более 200 шт. 
(при необходимости).
170. Датчик одноразовый, церебральный, с кабелем, модель С К \ - не более 200 шт. 
(при необходимости).
171. Датчик одноразовый, соматический/церебральный. с кабелем, модель CN̂ Ĵ.̂ SNN - 
не более 200 шт. (при необходимости).
172. Предусилитель сигната. модель 5100С-РА - не более 5 шт. (при необходимости).
173. Кабель соединительный ССО, .модель СО7704 - не более 5 шт. (при 
необходимости).
174. Трубка защитная для кабеля, модель 1'С 17102 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
175. Ремешок для фиксации кабеля, модель 6934 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
176. Лента для фиксации принадлежностей, модель ЕО17101 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
177. Влагосборник. взрослый/детский. артикул 100-000080-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
178. Влагосборник. неонатальный, артикул 100-000081-00 - не более 200 шт. (при 
необходимости).
179. Линия забора пробы газа взрослая/детская. модель 60-15200-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
180. Линия забора пробы газа неонататьная. модель 60-15300-00 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
181. Канюля назатьная для забора пробы газа взрослая, модель 4000 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной слу^'бы /
по надзору в сфере здравоохранения , М '  ' Д.Ю. Пав.зюков
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182. Канюля назальная для забора пробы газа, детская, модель 4100 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
183. Канюля назальная для забора пробы газа, неонататьная, модель 4200 - не более 
200 шт. (при необходимости).
184. Адаптер для подключения к дыxaтeльнo^t\' контуру, прямой, модель 60-14100-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
185. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, прямой, неонатальный, 
модель 040-001187-00 - не более 200 шт. (при необходимости).
186. Адаптер для подключения к дыхательному контуру, угловой, модель 60-14200-00 - 
не более 200 шт. (при необходимости).
187. Линия забора пробы газа, взрослая/детская с адаптером, модель XS04620 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
188. Линия забора пробы газа, детская'неонататьная с адаптером, модель 006324 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
189. Линия забора пробы газа назатьная, взрослая/детская, хмодель 009818 - не более 
200 шт. (при необходимости).
190. Линия забора пробы газа назальная, детская, модель 007266 - не более 200 шт.
(при необходимости).
191. Линия забора пробы газа назатьная, взрослая, модель 008177 - не более 200 шт. 
(при необходимости).
192. Линия забора пробы газа назальная, детская'неонатальная, модель 008179 - не 
более 200 шт. (при необходимости).
193. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский. 
одноразовый, модель 6063 - не более 100 шт. (при необходимости).
194. Адаптер для подключения в дыхательный контур, одноразовый, с заг\’бником. 
модель 6421 - не более 100 шт. (при необходимости).
195. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонататьный, одноразовый, 
модель 6312 - не более 100 шт. (при необходимости).
196. Адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослый/детский, 
.многоразовый, модель 7007 не более 10 шт. (при необходимости).
197. Адаптер для подключения в дыхательный контур, неонататьный, многоразовый, 
модель 7053 - не более 10 шт. (при необходимости).
198. Крепление для датчика С02. модель 8751 - не более 100 шт. (при необходимости).
199. Маска дыхательная, большая взрослая, модель 9960LGE - не более 100 шт. (при 
необходимости).
200. Маска дыхательная, взрослая, модель 9960STD - не более 100 шт. (при 
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необходимости).
201. Маска дыхательная, детская, модель 9960PED - не более 100 шт. (при 
необходимости).
202. Датчик С02 с кабелем, модель 1036698 - не более 2 шт. (при необходимости).
203. Датчик потока, взрослый детский, артикул 040-001947-00 - не более 200 шт.
(при необходимости).
204. Датчик потока, неонатальный, артикул 040-001948-00 - не более 200 шт.
(при необходимости).
205. Программное обеспечение Clinical Scoring, артикул 115-030320-00 - не более 5 шт. 
(при необходимости).
206. Вспомогательный дисплей, модель 1919LM - не более 5 шт. (при необ.ходимости). 
в составе:
- дисплей сенсорный - 1 шт.:
- основание дисплея - 1 шт.:
- адаптер для дисплея - 1 шт.;
- кабель питания - 3 шт.;
- DV1 кабель - 1 шт.;
- VGA кабель - 1 шт.;
- USB кабель - 1 шт.:
- аудио кабель - 1 шт.:
- CD - 1 шт.
207. Центральная система мониторинга BeneVision, в составе - не более 3 шт. (при 
необходимости), в составе;
207.1. Программное обеспечение для Центральной системы мониторинга BeneVision, 
артикул 115-044529-00 - не более 5 шт.
207.2. Операционная систе.ма для центральной системы мониторинга BeneVision. 
артикул 1 15-053195-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.3. Программное обеспечение Mobile Server, артикул 115-044529-00 - не более 10 
шт. (при необходимости).
207.4. Программное обеспечение BeneVision Mobile Viewer, артикул 110-004983-00 -  
не более 10 шт. (при необходимости).
207.5. Программное обеспечение ЦСМ для многоэкранного режима, артикул 115- 
044529-00 - не более 5 шт. (при необходимости).
207.6 Программное обеспечение ЦСМ для телеметрии, артикул 115-044529-00 -  
не более 5 шт. (при необходимости).
207.7. Программное обеспечение ЦСМ для HL7, артикул 110-004107-00 - не более 5
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шт. (при необходимости).
207.8. Программное обеспечение ЦСМ для анализа НИАД. артикул 110-004199-00 -  
не более 5 шт. (при необходимости).
207.9. Програмхшое обеспечение CMS Viewer, артикул 115-044531 -00 - не более 10 шт. 
(при необходимости).
207.10 Программное обеспечение CMS Viewer для отображения в реальном времени, 
артикул 110-005014-00 - не более 10 шт. (при необходимости).
208. Программное обеспечение Мс.ЛГее, артикул 115-012226-00 - не более 5 шт.
(при необходимости).
209. Программное обеспечение eOateway. артикул 115-011162-00 - не более 2 шт.
(при необходимости).
210. Операционная система для eGalewa>. артикул 115-030800-00 - не более 2 шт.
(при необходимости).
Принадлежности:
1. Кабель заземления, артикул 1000-21-00122 - не более 2 шт.
2. Кабель аналогового сигнала, артикул 009-005391-00 - не более 5 шт.
3. Аккумулятор, модель 04А9023 - не более 5 шт.
4. Панель крепежная для настенного крепления, модель Adapter А - не более 5 шт.
5. Штатив напольный, модель Transport-stand - не более 5 шт.
6. Пластина крепежная, модель Adapter-B - не более 5 шт.
7. Набор настенного крепления с корзиной, модель \VM-adapter-B - не более 5 шт.. 
в составе:
- крепежная пластина д.ля настенного крепления - 1 шт.
- корзина - 1 шт.
- крепежная панель для корзины - 1 шт.
- подвижная рейка - 1 шт.
- блок настенного крепления - 1 шт.
8. Крепление для монитора с удлинительной рукой, модель VH.M-adapter-B -  
не более 2 шт.
9. Крепление для монитора, модель MND-0008-04 - не более 2 шт.
10. Крепление поворотное, модель Vr\D-0008-03 - не более 5 шт.
11. Зажим фиксирующий, модель С lamp-А - не более 5 шт.
12. Зажим фиксирующий со стойкой, модель Clamp-POST-B - не более 5 шт.
13. Стойка, модель Post-A - не более 5 шт.
14. Крючок, модель НООК-А - не более 10 шт.
15. Крючок крепежный, модель НООК-В - не более 5 шт.
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16. Крепление для модуля расширения, модель Bracket-C - не более 5 шт.
17. Держатель для манжеты, модель Plate-B - не более 5 шт.
18. Рейка крепежная, модель DR-0022-03 - не более 5 шт.
19. Пластина крепежная для 11апольного штатива, артикул 045-000953-00 -  
не более 5 шт.
20. Подставка для клавиатуры, модель \V\l-0023-38 - не более 5 шт.
21. Крепление для клавиатуры, модель Bracket-A - не более 5 шт.
22. Кронштейн для крепления .модуля расширения, модель Plate-D - не более 5 шт.
23. Термопринтер, модель Recorder - не более 3 шт. (при необходимости).
24. Кабель для подключения док-станции. 2 м. артикул 009-006593-00 - не более 2 шт.
25. Кабель для подключения док-станции. 10 м. артикул 009-006594-00 - не более 2 шт.
26. Кабель для подключения док-станции. 4 м. артикул 009-005123-00 - не более 2 шт.
27. Бумага для термопринтера, модель АЗО-000001 - не более 100 шт.
28. Кабель вызова медицинского персонала, артикул 8000-21-10361 - не более 2 шт.
29. Мышь, артикул 023-000248-00 - не более 5 шт.
30. Клавиатура, артикул 023-000247-00 - не более 5 шт.
31. Принтер лазерный, модель M203DN - не более 5 шт.
32. Сканер штрих-кодов, .модель HS-1M - не более 5 шт.
33. Пульт дистанционного управления, артикул RF013B-MY-001 - не более 2 шт.
34. Батарея, .модель LR03 - не более 20 шт.
35. Кабель питания, артикул DA8K-10-14454 - не более 20 шт.
36. Термопринтер внешний, модель TR6 - не более 5 шт.
37. USB-ключ для центральной системы мониторинга, артикул 115-032428-00 -  
не более 5 шт.
38. USB-ключ ViewStation, артикул 115-032427-00 - не более 10 шт.
39. USB-ключ Workstation, артикул 115-032426-00 - не более 10 шт.
40. USB-ключ Mobile Server, на 1 - 64 .места, артикул 115-044767-00 - не более 5 шт.
41. USB-ключ Mobile Server, на 65 - 200 мест, артикул 115-044769-00 - не более 5 шт.
42. USB-ключ eGateway. артикул ЗООВ-30-47652 - не более 2 шт.
43. Лицензия Windows 7 ЕМВ. артикул 023-000931-00 - не более 5 шт.
44. Лицензия Workstation на 8 мест, артикул 110-003945-00 - не более 5 шт.
45. Лицензия Workstation на 16 мест, артикул 110-004197-00 - не более 5 шт.
46. Лицензия Workstation более 16 мест, артикул 110-004198-00 - не более 5 шт.

/ /  Д.Ю. Павлюков
За.меститель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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