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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639
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На медицинское изделие
Подвес реабилитационный для вертикализации пациента ’’Орторент" 
по ТУ 9444-011-57972160-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью ’’Орторент” (ООО "Орторент”), 
Россия, 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. ЗОб, 4 эт,, 
подземный 1 эт., ком. 215

Общество с ограниченной ответственностью "Орторент" (ООО "Орторент"), 
Россия, 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. ЗОб, 4 эт., 
подземный 1 эт., ком. 215

Место производства медицинского изделия
ООО "Орторент", Россия, 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева,
д. ЗОб

Номер регистрационного досье № РД-55637/22614 от 19.04.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 25 листах

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2023 
допущено к обращению на территории Ро.осийской,Феде^5^ 
Заместитель руководителя Федеральной службы, 
по надзору в сфере здравоохранения г, -s Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639

Лист 1
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На медицинское изделие
Подвес реабилитационный для вертикализации пациента’’Орторент" 
по ТУ 9444-011-57972160-2016, в вариантах исполнения:
1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент М (мобильный)».
Ы . Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент М (мобильный)» - 1 шт.
1.2. Пульт управления - 1 шт.
1.3. Блок управления со встроенной аккумуляторной батареей - 1 шт.
1.4. Шнур сетевой - 1 шт.
1.5. Съемные ручки - 2 шт.
1.6. Распорка 650 мм -1 шт.
1.7. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий, исполнение: (S) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (М) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (L) - не более 50 шт.
1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.9. Паспорт - 1 шт.
1.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
1.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
1.12. Распорка V-образная (при необходимости) - не более 2 шт.
1.13. Распорка для лежачих пациентов (горизонтальная)(при необходимости) - 
не более 2 шт.
1.14. Распорка с регулировкой центра тяжести для лежачих пациентов (при 
необходимости) - не более 2 шт.
1.15. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
1.16. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исп9лйёние: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной cj 
по надзору в сфере здравоохранения 2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639

Лист 2

- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение; (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не - 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 щт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50.шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе , исполнение: (XS) (при необходимости).
- не более 50 шт. ' .
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для пере.мещения сидя с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) -
не более 50 шт. -
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (S) необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение:4К1) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнен^;'(L) (при необходимости) - не более 50 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной слу^кбы ' /  , \
по надзору в сфере здравоохранения |  i ? Д- Д*Ю. Павлюков
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639

Лист 3

- сетка для перемещения лежа, исполнение: (XL) (при необходимости) - не . 
более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение; (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- съемный валик (подголовник)(при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-i 16) (при необходимости) - не 
более 50 шт.,
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) (при необходимости) - не . 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, испо'Лн'ение:(122-128)(при
необходимости) - не более 50 шт. - ■■ “А
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при 
Заместитель руководителя Федеральной cj^^6bi
по надзору в сфере здравоохранения § ' Д.Ю, Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639

Лист 4

необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 пгг.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходамости) - не более 50 шт.
- съемный валик (подголовник) детский (при необходимости) - не более 50 шт.
“ сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт. .
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
1.17. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель: «Polar 
Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
1.18. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
2. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент М (мобильный детский)».
2.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент М (мобильный детский )» - 1 шт.
2.2. Пульт управления - 1 шт.
2.3. Блок зшравления со встроенной аккумуляторной батареей - 1 шт.
2.4. Шнур сетевой - 1 шт.
2.5. Съемные ручки - 2 шт.
2.6. Распорка 650 мм - 1 шт.
2.7. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение;(122-128) - не более 50 шт.
- пояс поддерживаюший детский, исполнение:(134-14-0-;) «- не.более 50 шт.
2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2.9. Паспорт - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения J Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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2.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
2.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
2.12. Распорка V-образная (при необходимости) - не более 2 шт.
2.13. Распорка для лежачих пациентов (горизонтальная)(при необходимости) - не 
более 2 шт.
2.14. Распорка с регулировкой центра тяжести для лежачих пациентов (при 
необходимости) - не более 2 шт.
2.15. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
2.16. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа, исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения лежа с жестким ложе, исполнедие: (детская)(при
необходимости) - не более 50 шт. :
- съемный валик (подголовник) детский (при необходимости) - нр более 50 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной (ц^жбы '

по надзору в сфере здравоохранения  ̂  ̂ / ( у  Л  Павлюков
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- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
2.17. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель: «Polar 
Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
2.18. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
3. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С (стационарный)».
3.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С (стационарный)» - 1 шт.
3.2. Пульт управления 2-х кнопочный - I шт.
3.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
3.4. Шнур питания -1 шт.
3.5. Съемные ручки - 2 шт.
3.6. Распорка 650 мм - 1 шт.
3.7. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий, исполнение: (S) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (М) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (L) - не более 50 шт.
3.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.9. Паспорт - 1 шт.
3.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
3.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
3.12. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
3.13. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнений (М).(при необходимости) - не 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения г ; • V , . Павлюков
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более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XS) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) - 
не более 50 щт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (S) (при необходимости) - не бЬлее 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (М) (при необходимости) - не бол^е 50 шт. 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения I ■ ’ ' J . Павлюков
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- сетка для купания, исполнение; (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский. исполнение:(122-128) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исп 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исп 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исп 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туатета с поддержкой головы детский, исп 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение;(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходи.мости) - не более 50 шт.
3.14. Датчик медицинский частоты сердечных сокрдаений Polar (Изготовитель: «Polar 
Electro OY», Финляндия) (при необходимости) -цё более 5 шт,^
Заместитель руководителя Федеральной сл^^бы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Д.Ю. Павлюков
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3.15. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
4. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С (стационарный детский)».
4.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С (стационарный детский)» - 1 шт.
4.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
4.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
4.4. Шнур питания - 1 шт.
4.5. Съемные ручки - 2 шт.
4.6. Распорка 650 мм - 1 шт.
4.7. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) - не более 50 шт.
4.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4.9. Паспорт - 1 шт.
4.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
4.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
4.12. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
4.13. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при
необходимости) - не более 50 шт. -
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исйолнение:('1^2-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы .
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение: (134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:( 146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
4.14. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель:
«Polar Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
4.15. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
5. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент Е».
5.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент L» - 1 шт.
5.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
5.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
5.4. Шнур питания - 1 шт.
5.5. Распорка 650 мм - 1 шт.
5.6. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий, исполнение: (S) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (М) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (L) - не более 50 шт.
5.7. Руководство по эксплуатации -1 шт.
5.8. Паспорт -1 шт.
5.9. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
5.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
5.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не брлее-2*-шт.
5.12. Устройство для индикации веса (при нео^бходимости) -'н? более 10 шт.
5.13. Система подвеса тела, варианты исполнения :..
Заместитель руководителя Федеральной^елужбы 
по надзору в сфере здравоохранения ? 7 Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДД^АБООХРАНЕНИЯ
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- пояс поддерживающий, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не . 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XS) (при необходимости)
- не более 50 щт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исйблйение: (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение; (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) (при необходимости) - не . 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) .- не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(прй необходимости) - не
более 50 шт. ^  '
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
5.14. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель:
«Polar Electro OY». Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
5.15. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко.. Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
6. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент L детский».
6.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент L детский» - 1 шт.
6.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
6.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
6.4. Шнур питания - 1 шт.
6.5. Распорка 650 мм - 1 шт.
6.6. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) - не более 50 шт.
6.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6.8. Паспорт - 1 шт.
6.9. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
6.10. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
6.11. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
6.12. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
6.13. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:р 10-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детскиш^сполнение:( 122*328) (при
необходимости) - не более 50 шт. ^
Заместитель руководите,тя Федеральной сл}^бы . .
по надзору в сфере здравоохранения *  ̂ Д*К). Павлюков
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- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение;(134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простьши смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
6.14. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель: «Polar 
Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
6.15. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) -1 шт.
7. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С + (стационарный с беговой дорожкой)».
7.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в.вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С + (стационарный с беговой дорожкой)» - 1 шт.
7.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
7.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
7.4. Беговая дорожка - 1 шт.
7.5. Пандус к беговой дорожке - 1 шт.
7.6. Стойка управления - 1 шт.
7.7. Шнур питания - 3 шт.
7.8. Распорка 650 мм - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения |
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7.9. Система подвеса тела, варианты исполнения :
- пояс поддерживающий, исполнение: (S) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (М) - не более 50 ыгг.
- пояс поддерживающий, исполнение: (L) - не более 50 шт.
7.10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7.11. Паспорт - 1 шт.
7.12. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
7.13. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
7.14. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
7.15. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
7.16. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) (при^робходимости) - не
более 50 шт. У 7
Заместитель руководителя Федеральной службы 
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- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XS) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение;(.134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, йсполнение:’(14^^Г52) (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ® П а в л ю к о в

0 1 2 3 7 4 8

д а

‘‘У.

т

/ т

Ч-.

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru
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необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134- 140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт,
7.17. Стойка под мультимедиа (при необходимости) - 1 шт.
7.18. Телевизор (при необходимости) - 1 шт.
7.19. Проектор (при необходимости) - 1 шт.
7.20. Ноутбук (при необходимости) - 1 шт.
7.21. Персональный компьютер (при необходимости) - 1 шт.
7.22. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель:
«Polar Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
7.23. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
7.24. Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции «Орторент 
ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020 (Изготовитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Орторент", Россия 142116, Московская обл., г. Подольск,
ул. Лобачева, д. ЗОб, 4 эт. подземный 1 эт. ком. 215, РУ № РЗН 2022/16874) (при 
необходимости) - 1 шт.
7.25. Монитор мульти - параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями 
(Производитель: «Шеньчжень Комен Медикал Инструменте J^o.,Лтд.», Китай,
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.,Ltd.,Floor 7, Block5, Fdurtji Industrial Area of 
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China, pV № ФС32010/()6231) (при 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения : ^  Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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необходимости) - 1 шт.
7.26. Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/ЕХ» по ТУ 26.60.12-017- 
13218158-2018 (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрософт» (ООО «Нейрософт»), Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д.5.
РУ № ФСР 2009/05172) (при необходимости) - 1 шт.
8. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С + детский (стационарный с беговой дорожкой)».
8.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент»,
в вариантах исполнения. Модель «Орторент С + детский (стационарный с беговой 
дорожкой)» - 1 шт.
8.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
8.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
8.4. Беговая дорожка детская - 1 шт.
8.5. Пандус к беговой дорожке детский - 1 шт.
8.6. Стойка управления - 1 шт.
8.7. Шнур питания - 3 шт.
8.8. Распорка 650 мм - 1 шт.
8.9. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) - не более 50 шт.
- пояс поддерживаюший детский, исполнение:(134-140) - не более 50 шт.
8.10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8.11. Паспорт - 1 шт.
8.12. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
8.13. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
8.14. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
8.15. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
8.16. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский^йсполнение:(134-140) (при
необходимости) - не более 50 шт. -
Заместитель руководителя Федеральной с;^Ькбы 
по надзору в сфере здравоохранения ^ Д.Ю. Павлюков
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- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение;(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский. исполнение:( 134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простьши смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
8.17. Стойка под мультимедиа (при необходимости) - 1 шт.
8.18. Телевизор (при необходимости) - 1 шт.
8.19. Проектор (при необходимости) - 1 шт.
8.20. Ноутбук (при необходимости) - 1 шт.
8.21. Персональный компьютер (при необходимости) -1 шт.
8.22. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель:
«Polar Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
8.23. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
8.24. Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции «Орторент 
ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020 (Изготовитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Орторент", Россия 142116, Московская область, г. Подольск, ул. 
Лобачева, д. ЗОб, 4 эт. подземный 1 эт. ком. 215, РУ № РЗН 2022/16874) (при 
необходимости) - 1 шт.
8.25. Монитор мульти - параметровый пациент9.'8ТАК 8000 ©.принадлежностями 
(Производитель: «Шеньчжень Комен Медикал Инструменте К!о.,Лтд.», Китай,
Shenzhen Comen Medical Instruments Co.-Ltd.^Tloor^, Bloek5, Fourth Industrial Area of 
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения V- Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 июля 2023 года № РЗН 2016/4639

Лист 20

Л'!

'"Л-

Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China, РУ № ФСЗ 2010/06231) (при 
необходимости) - 1 шт.
8.26. Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/ЕХ» по ТУ 26.60.12-017- 
13218158-2018 (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрософт» (ООО «Нейрософт»), Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д.5.
РУ № ФСР 2009/05172) (при необходимости) - I шт.
9. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С ++ (стационарный с роботизированной 
(кинематической) системой имитации шага)».
9.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С ++ (стационарный с роботизированной 
(кинематической) системой имитации шага)» - 1 шт.
9.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
9.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
9.4. Роботизированная (кинематическая) система имитации шага - 1 шт.
9.5. Стойка управления - 1 шт.
9.6. Шнур питания - 3 шт.
9.7. Распорка 650 мм - 1 шт.
9.8. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий, исполнение: (S) -не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (М) - не более 50 шт.
- пояс поддерживаюший, исполнение: (L) - не более 50 шт.
9.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9.10. Паспорт - 1 шт.
9.11. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
9.12. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
9.13. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
9.14. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
9.15. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы ^
по надзору в сфере здравоохранения i'.-_ Д.Ю. Павлюков
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- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение; (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение; (XS) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (S) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (М) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (L) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы, исполнение: (XXL) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XS) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (S) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе , исполнение: (XS) (при необходимости)
- не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (S) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (М) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (L) (при необходимости) - 
не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, ‘йспол:нение: (XL) (при необходимости)
- не более 50 шт. %
- сетка для купания, исполнение; (S) (пр^ необходимости) ^^е более 50 шт. 
Заместитель руководителя Федеральаой службы у
по надзору в сфере здравоохранения I - j Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРА/\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Ч-.1

- Л  i

- сетка для купания, исполнение: (М) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (L) (при необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (XL) (при необходимости) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(110-116) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(122-128) (при необходимости) - не 
более 50 щт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при . 
необходимости) -не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский. исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходим.одти) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необхЬдимостй)ч^1е более 50 шт.
- простьши смены положения 8 -ми. опорные (при.необходимости) - ие более ""
9.16. Стойка под мультимедиа (при необходимости^ - 1 шт." У'Л
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

50 шт.
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9.17. Телевизор (при необходимости) - 1 шт.
9.18. Проектор (при необходимости) - 1 шт.
9.19. Ноутбук (при необходимости) - 1 шт.
9.20. Персональный компьютер (при необходимости) - 1 шт.
9.21. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель:
«Polar Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
9.22. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
9.23. Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции «Орторент 
ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020 (Изготовитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Орторент", Россия 142116, Московская обл. г. Подольск,
ул. Лобачева, д. ЗОб, 4 эт. подземный 1 эт. ком. 215, РУ № РЗН 2022/16874) (при 
необходимости) - 1 шт.
9.24. Монитор мульти - параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями 
(Производитель: «Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко.,Лтд.», Китай,
Shenzhen Comen Medical Instruments Со.,Ltd.,Floor 7, Blocks, Fourth Industrial Area of 
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China, РУ X» ФСЗ 2010/06231) (при 
необходимости) - 1 шт.
9.25. Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/ЕХ» по ТУ 26.60.12-017-, 
13218158-2018 (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрософт» (ООО «Нейрософт»), Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д.5.
РУ Х2 ФСР 2009/05172) (при необходимости) - 1 шт.
10. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С ++ детский (стационарный с роботизированной 
(кинематической) системой имитации шага)».
10.1. Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент», в вариантах 
исполнения. Модель «Орторент С ++ детский (стационарный с роботизированной 
(кинематической) системой имитации шага)» - 1 шт.
10.2. Пульт управления 2-х кнопочный - 1 шт.
10.3. Набор крепежных изделий - 1 комплект.
10.4. Роботизированная (кинематическая) система имитации шага детская -1 шт.
10.5. Стойка управления - 1 шт.
10.6. Шнур питания - 3 шт.
10.7. Распорка 650 мм - 1 шт.
10.8. Система подвеса тела, варианты исполнения
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения I-
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- ПОЯС поддерживающий детский, исполнение:(110-116) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение;(122-128) - не более 50 шт.
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(134-140) - не более 50 шт.
10.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10.10. Паспорт - 1 шт.
10.11. Съемные ручки (при необходимости) - 2 шт.
10.12. Распорка 450 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
10.13. Распорка 550 мм (при необходимости) - не более 2 шт.
10.14. Устройство для индикации веса (при необходимости) - не более 10 шт.
10.15. Система подвеса тела, варианты исполнения:
- пояс поддерживающий детский, исполнение:(146-152) (при необходимости) - не 
более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(110-116) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(122-128) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:( 134-140) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета с поддержкой головы детский, исполнение:(146-152) (при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(110-116)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(122-128)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(134-140)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- пояс для туалета без поддержки головы детский, исполнение:(146-152)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя исполнение: (детская)(при необходимости) - не 
более 50 шт.
- сетка для перемещения сидя с жестким ложе, исполнение: (детская)(при 
необходимости) - не более 50 шт.
- сетка для купания, исполнение: (детская) (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 2 -х. опорные (при необходимости) - не более 50 шт.
- простыни смены положения 4 -х. опорные (при необходимости) t не более 50 шт.
- простыни смены положения 8 -ми. опорные (при необходимости)/,це более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной слум^ы '
по надзору в сфере здравоохранения ■ Павлюков
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10.16. Стойка под мультимедиа (при необходимости) - 1 шт.
10.17. Телевизор (при необходимости) -1 шт.
10.18. Проектор (при необходимости) - 1 шт.
10.19. Ноутбук (при необходимости) -1 шт.
10.20. Персональный компьютер (при необходимости) - 1 шт.
10.21. Датчик медицинский частоты сердечных сокращений Polar (Изготовитель: 
«Polar Electro OY», Финляндия) (при необходимости) - не более 5 шт.
10.22. Пульсоксиметр медицинский «Armed» (Производитель: «Джангсу Юю Медикал 
Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461) (при 
необходимости) - 1 шт.
10.23. Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции 
«Орторент ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020 (Изготовитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "Орторент", Россия 142116, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Лобачева, д. ЗОб, 4 эт. подземный 1 эт. ком. 215, РУ № РЗН 
2022/16874) (при необходимости) - 1 шт.
10.24. Монитор мульти - параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями 
(Производитель: «Шеньчжень Комен Медикал Инструменте Ко.,Лтд.», Китай, 
Shenzhen Comen Medical Instruments Со.,Ltd.,Floor 7, Block5, Fourth Industrial Area of 
Nanyou, Nanshan District, Shenzhen 518052, China, РУ № ФСЗ 2010/06231) (при 
необходимости) - 1 шт.
10.25. Электрокардиограф компьютерный «Поли-Спектр-8/ЕХ» по ТУ 26.60.12-017- 
13218158-2018 (Производитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нейрософт» (ООО «Нейрософт»), Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д.5.
РУ № ФСР 2009/05172) (при необходимости) - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения г Д.Ю. Павлюков
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