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Место производства медицинского изделия
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Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 12 августа 2020 года № 7320
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по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. naBviTOKOB
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 августа 2020 года № РЗН 2016/4376

Лист 1

по ТУ 9452-003-38162260-2015, в
На медицинское изделие 
Устройство обогрева пациента "КРОКУС
составе:
1. Блок регулятора температуры, варианты исполнения:
1.1. Блок регулятора температуры с светодиодным индикатором управлением и блоком 
питания КРОКУС РТЗООСИ.
1.2. Блок регулятора температуры с дисплеем и блоком питания КРОКУС РТЗООДИ.
2. Одеяла обогреваемые, варианты исполнения:
2.1. Одеяло нижнее 330x600, от 1 до 4 шт.
2.2. Одеяло нижнее 400x650, от 1 до 4 шт.
2.3. Одеяло нижнее 600x760. от 1 до 4 шт.
2.4. Одеяло нижнее 900x1800, от 1 до 4 шт.
2.5. Одеяло нижнее 475x1600, от 1 до 4 шт.
2.6. Одеяло нижнее 475x1400. от 1 до 4 шт.
2.7. Одеяло нижнее 475x1000, от 1 до 4 шт.
2.8. Одеяло нижнее 1600x1800, от 1 до 4 шт.
2.9. Одеяло верхнее 1600x800. от 1 до 4 шт.
2.10. Одеяло верхнее 1000x800. от 1 до 4 шт.
2.11. Одеяло верхнее 1500x400. от 1 до 4 шт.
2.12. Одеяло верхнее 600x800, от 1 до 4 шт.
3. Чехлы съемные для одеял, варианты исполнения:
3.1. Чехол съемный для оде51ла нижнего 330x600, от 1 до 10 шт.
3.2. Чехол съемный для одеяла нижнего 400x650. от 1 до 10 шт.
3.3. Чехол съемный для одеяла нижнего 600x760, от 1 до 10 шт.
3.4. Чехол съемный для одеяла нижнего 900x1800, от 1 до 10 шт.
3.5. Чехол съемный для одеяла нижнего 475x1600, от 1 до 10шт.
3.6. Чехол съемный для одеята нижнего 475x1400, от 1 до 10 шт.
3.7. Чехол съемный для одеяла нижнего 475x1000, от 1 до 10 шт.
3.8. Чехол съемный для одеяла нижнего 1600x1800, от 1 до 10 шт.
3.9. Чехол съемный для одеяла верхнего 1600x800, от 1 до 10 шт.
3.10. Чехол съемный для одеяла верхнего 1 ОООх800, от 1 до 10 шт.
3.11. Чехол съемный для одеяла верхнего 1500x400, от 1 до 10 шт.
3.12. Чехол съемный для одеяла верхнего 600x800, от 1 до 10 шт.
3.13. Чехол типа «Гнездо» для одеяла нижнего 330x600, от 1 до 10 шт.
3.14. Чехол типа «Гнездо» для одеяла нижнего 400x650, от 1 до 10 шт.
4. Крепление на штангу или рельс.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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5. Стойка напольная.
6. Стойка на кровать.
7. Температурный датчик, от 1 до 4 шт.
8. Кабель-удлинитель разветвитель, от 1 до 3 шт.
9. Руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Лист 2

Д.Ю. Павлюков
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