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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 сентября 2017 года № РЗН 2017/6254

Лист 1

На медицинское изделие
Беговые дорожки с биологической обратной связью серии ̂ ’РеяТерра” 
по ТУ 9444-009-68709709-2016:
1. Модификация по скорости 10 км/ч, без системы разгрузки: -
I.L  Беговая дорожка серии "РеаТерра" модификации 10 км/ч, без системы разгрузки
(ММЦМ.941146Л01) -1 шт.
1.2. Комплект фиксировшшых больпшх поручней для беговой дорожки без кронштейна 
для встроенного пульта у1фавления (ММЦМ.305111.002» в комплект входят два 
поручня: левый и правый) -1 шт.
ЬЗ. Комплект фиксированных малых поручней для беговой до^^кки^ без кронштейна 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.003 , в комплект входят два 
поручня: левый и правый) -1 шт. : ,

Комплект регулируемых поручней для беговой дорожки б ^  |фонштейна для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.004, в комплект входят два поручни: 
ледьш и правый).-1 шт. '
1.5. Комплект фиксированных больших поручней для беговой дорбжки с кронштейном 
ДНЯ' встроенного дульта управления (ММЦМ.305111.005, в комплект входят два 
поручня: левый И правый) -1 шт.
1.6. Комплект фиксированных малых поручней для беговой^орош^ с кронштейном ^
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.006, в комплект входят два 
поручня: левый и правый) -1 шт. " # ̂
1.7. Комплект регулируемых поручней для беговой дорожкас *фонштейном для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.007, в комплект входят два поручня: 
левый я  правый)^ 1 дгг.
1 Передняя дуга безопасности для фиксированных поручней (ММЦМ.305111.001) -  ̂
I  шт. , Г '

4.9. Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней (ММЦМ.305111.008)
1 1ПТ.
1.10, Рампа для въезда инвалидной коляски (ММЦМ.305165.001) - 1 шт.
141. Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук (ММЦМ.301319.001, 
комплект состоит из двух упоров для рук: левый, правыйЩ| шт.
1.12. Лазерный нивелир со штативом
Г. 13. Сиденье для медицинского п ерсон а^^Щ щ Ё Щ 1^р^й 1) - 2 шт- - 
1.14. Смазывающая жидкость для п о л о т ^ ^ ф & |^ А |^ Ш ^ ^ ^ а  для полотен 
REMARENA.r u , поставляется вместе смазывания) -100 мл.
145. Датчик ЧСС Polar Н7 -1 шт. | " i  ■
Врио руководителя федеральной слу^1а
Но надзору в сфере здравоохранения '■ f " - Д-В» Пархоменко;И
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОеЗДРАВНАДЗОР) ' - .

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 сентября 2017 года № РЗН 2017/6254

Лист 2

1.16. Рукоятка для съема плавких вставок РС-1 -1 шт.
1.17-,Розетка стационарная ИЭКССИ-123 -1 шт.
1.13. Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-423 - 1 шт
1.19. Переносной пульт управления (планшетный компьютер DNS Airtab МЕ1Ш1) - 
Д шт.
1.20. Встроенный пульт управления (цветная графическая сенсорная панель управления 
Weiijtek сМТ -iV5) -1 шт.
1.2L Трансформатор разделительный 6,3 кВА (ММЦМ.436228.001) -1 шт.
1.22. Паспорт М М Е^.941146.001 ПС - 1 шт.
1.23. Руководство по эксплуатаций ММЦМ.941146.001 РЭ - 1 щт.
2 ,1^1одификацйя по скорости 22 км/ч, без системы разгрузкиг ^
2.1. Беговая дорожка серии "РеаТерра" модификации 22 км/ч, без системы разгрузки
^ММЦМ.941146.201) - 1 пгг. - -
2.2. Комплект фиксированных больщих поручней для беговой 'ДОрожки.’без кронштейна
для встроенного пульта управления (ММЦХ1.305111.002, в к о м п ^ ^  входят два 
поручня: л е в м  й правый) -1 шт. , /  ЧШ:' ' .
'2.3 .'Комплект фиксированных малЬхх поручней для беговой-дорШ^Й! без кронштейна :. 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.003, в комгй^й входят два 
поручня; левый и правый) * 1 шт, -
2.4. Комплект регулируемых цорутаей для беговой дорожки':без1р6нштейна для
всЧроеиного пульта управления (ММЦМ.305111.004, в комплей’-йходш' два поручня: 
левый и правый)-'1 шт, Д
2.5. Комплект фиксированных больших поручней для беговой.тюрояжи с кронштейном
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.005, в комплект входят два 
поручня: левый и правый) -1 шт. .
2.6. Комплект фиксированных малых поручней для беговой дорожкис кронштейном 
для встроенного пульта управления (ММЦМ-305111.006, в комплект входят два 
поручня; левый и правый) -1 шт.
2.7. Комплект регулируемых поручней для беговой дорожкис кронштейном для 
встроенного пульта упрадления (ММЦМ.305111.007, в комплект входят два поручня: 
левый я  правый) -1 шт.
2.8. Передняя дуга безопасности для фиксировшцжЩ^§^арЩММЦМ:305И 1;001) -

2.9. Передняя дуга безопасности для регул:
Л шт.
2.10. Рампа для въезда инвалидной ко ляс:
Врио руководителя Федеральной служб|[^ ‘|  / ЧЧ
но надзору в сфере'здравоохраненйя ; >

1ЦМ.30511.1.008) -

,1 шт.
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2.11. Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук (ММЦМ,301319.001, 
комплект состоит из двух упоров для рук: левый, правый) ‘ 1 шт.
2.12. Лазерный нивелир со штативом CondtrolEFX Set - 1 шт.>
2.13. Сиденье для медицинского персонала (ММЦМ.942819.001) - 2 шт.
2.14. Смазывающая жидкость для полотна (силиконовая смазкащдя полотен 
REMARENA.RU^ поставляется вместе с трубкой и шприцом для смазывания) -100 мл.
2.15. Датчик ЧСС Polar Н7  ̂1 шт.
2.16. Рукоятка для съема плавких вставок РС-1 -1 шт
2.17. Розетка стационарная ИЭК ССИ-115 - 1 шт.
2.18. Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-415 * 1 шт.
2.19. Переносной пульт управления (планшетный компьютер DNS Airtab MF1D11) -
1 Щт. _
2,29^ Встроенный пульт управления (цветная графическая сенсррная панель управления 
Weintek cMT4V5) -1 шт.
2.21. Трансфор]Иатор разделительный 10,0 кВА (ММЦМ-436228.201) ~ 1 шт.
2.22. Паспорт ММЦМ.941146.001 ПС - 1 шт.
-223. Руководство До эксплуатации ММЦМ.941146.001 РЭ -1 шт.
3. Модификация по скорости 30 км/ч, без системы разгрузки:
3.1. Беговая дорожка серии "РеаТерра" модификации 30 км/ч, без системы разгрузки 
(ММЦМ.941146.251) -1 шт.
3.2. Комплект фиксированных больших поручней для беговой Дорояаси без кронштейна 
для встроенного г^льта управления (ММЦМ.305111.002, в комплект входят два 
поручня: левый и правый) - 1 шт.
33. Комплект фиксированных малых поручней для беговой дорожки без 1фонштейна 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.003, в комплект-входят два 
поручня: левый и правый) - 1 шт,
3.4. Комплект регулируемых порутаей для беговой дорожки без кронштейна для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.004, в комплект-входят два поручня: 
левый и правый) -1 шт.
3.5. Комплект фиксированных больших поручней для беговой, дорожки с кронштейном 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.005, в комплект входят два 
поручня; левый и правый) -1  шт.
3.6. Комплект фиксированных малых поручнек^^даьбй*;о^р дорожки с KpoHurrefcroM 
для встроенного пульта управления (ММ: 
поручня: левый и правый) - 1 шт.
3.7. Комплект регулируемых поручней д.
Врио руководите;га Федеральной 
йо надзору в ефере здравоохраненияИ
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встроенного пульта управление (ММЦМ.З 05111.007, в комплект входят два п о р у ч н я й  
левый и правый) -1 шт.
3.8. Передняя дуга безопасности для фиксированных поручней (ММЦМ.3051 И .001) -
1 шт. .
3.9. Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней (ММЦМ.30511L008)
1 шт.
3. Ш. Рампа для въезда инвалидной коляски (ММЦМ.305165;001)~ 1 шт.
ЗЛ L Комплект дополнительньЁс регулируемьк упоров для рук (ММЦМ,301319.001, Щ  
комплект состоит из двух упоров ,Для рук: левый, правый)  ̂ 1 шт.' Щ'';
ЗЛ2. Люерный нивелир со штативом Condtrol EFX Set -1 шт. ^
3.13. Сиденье для медицинского персонала (ММЦМ.942819.0Q1) -Л. шт.

. З.Д4,.Смазьшающая жидкость длядолотна (силиконовая сма$ка^5я полотен 
Ж М А К Е К А .М | поставляется вместе с трубкой и шприцом Для смазывания) “ 100 мл, ' 
3.15х Датчик ЧСС-РЙаг N7 -1 шт. fSJs
ЗЛ6. Рукоятка для^^съема плавких Вставок PC-1 - 1 шт.
ЗЛ7. Розетка стационарная ИЭК ССИ-115 -1 шт.
Зч18. Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-415  ̂1 шт.
3.19. Переносной пульт управления (планшетный компьютер JDNS Xiftab МЕ1011) - 
Г шт, '

'3.20,-Встроенный пульт управления (цветная графическая сенсорная нанель управления 
WeintekeMT- iV5) -1 шт.

“л / -3,21. Трансформатор разделительный 10,0 кВА (ММЦМ.436228,201) -1 шт,
3.22. Паейорт ММЦМ.941146.001 ПС - 1 шт.
3.23, Руководство по эксплуатации ММЦМ.941146.001 РЭ^ 1 шт,
4. Модификация по скорости 10 км/ч, с системой разгрузки:
4.1, Беговая дорожка серии ’’РеаТерра" модификации 10 км/ч, с системой разгрузки 
(ШЩМ.941146.301) - 1 шт.
4.2. Комплект фиксированных больших поручней для беговой дорожки без кронштейна 

\  для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.002» в комплект входят-два
поручня: левый и правый) -1 шт.
4,3i Комплект фиксированных малых поручней для беговой дорожки без кронштейна 

"' для встроенного пульта управления (ММЦМ. 3Q54|53S^^^|fOMrmeKT входят два 
‘ ' поручня; левый и правый) - 1 шт.

4.4, Комплект регулируемых поручней кронштейна |(Д|^
встроенного цульта управления (ММЦМ. 
лбвый и правый) -1 шт. I
Врио руководителя Федеральной служс

/ цЬ'вадзору в сфере здравоохранения Ш-

si
входят два поручня:

Д.В. Пархоменко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 сентября 2017 года № РЗН 2017/6254

Лист 5

4.5. Комплект фиксированных больших поручней для беговой дорожки с  кронштейном 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.005, в комплект входят два 
поручня: левый и правый) - 1 шт.
4.6. Комплект фиксированных малых поручней для беговой дорожки с кронштейном 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.006, в комплект входят два 
поручня; левый и правый) -1 шт.
4.7. Комплект регулируемых поручней для беговой дорожки с кронштейном для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.007, в комплект входят два поручня: 
левый и правый) -1 шт.
4.S. Передняя дуга безопасности для фиксированных поручней (ММЦМ.305111.001) “
1 шт.
4.9,,Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней {ММЦМ,3051.11.008) - 
1тпт,
4.10. Рампа для въезда инвалидной коляски (ММЦМ.305165.001) -1 шт.;
4Л1. Комплект дополнительных регулируемых упоров д л я ^ ^  (ММЦМ.501310.001,

' комплект состоит из двух упоров для рук: левый, правый) - 1 шт,
4.12. Лазерный нивелир со штативом Condtrol EFX Set--1 пш.
4.13, Сиденье для медицинского персонала (ММЦМ.942819.001) - 2  шт.
4.14, Смазывающая жидкость для полотна (силиконовая смазка для полотен 
REMARENA.r u , поставляется вместе с трубкой и шприцом для смазывания) -100 мл.
4.15. Датчик ЧСС Polar Н7 - 1 шт.
4Л 6. Рукоятка для съема плавких вставок РС-1 -1 пгг.
4.17. Розетка стационарная ИЭК ССИ-123 -1 шт.
4.18. Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-423 - 1 шт.
4.19. Переносной пульт управления (планшетный компьютер DNS Airtab MF1011) - 
1 шт.
4.20. Встроенный пульт управления (цветная графическая сенсорная панель управления 
Weinlek сМТ- iV5) -1 шт.
4EU Трансформатор разделительный 6,3 кВА (ММЦМ.436228.001) - 1 шт.
4.22. Система разгрузки (ММЦМ.303359.001) - 1 шт.
4.23. Жилет для поддержания пациента (размер детский) (ММЦМ.301525.001-01) - 
1 шт.
424. Жилет для поддержания пациента (размер п^^оотовы й) (ММЦМ,301525.001-02)

1.301525.001-03)-4,25. Жилет для поддержания пациента (р а з ^ |(в ^ ^ р  
1 шт,

ЗВряо руководителя Федеральной
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4.26. Жилет для поддержания Цациента (размер взрослый 2) (ММЦМ.ЗО 1525.001-04|31‘
1 ШТ. Д: Д
4.27. Паспорт ММ1ДМ.941146.001 ПС -1 шт. ^
4.28. Руководство по эксплуатации ММЦМ.941146.001 РЭ -1 шт,
5. Модификация по скорости 22 км/ч, с системой разгрузки:
5.1, Беговая дорожка серии "РеаТерра" модификации 22 км/ч, с системой разгрузки ? АД
(ММЦМ.94П46.401) * 1 шт. '
5.2. Комплект фиксированныхяболъших поручней д м  беговой дорожки без кронштеЩа?
для встроенного пульта управления (ММЦМ.З05111.002, в комплект входят два / Д Д
поручая: левый и правый)'  1 шт. *5:.

' 6.3. Комплект фйгшированных малых поручней для беговой дорожки без кронштейна 
;V, /  ДЯ?'встроенного пульта управления (ММЦМ.З 05111.003, в комплект,входят два 
;. • порзгчня: левый иправый) -1 шт.

, ' - 5 . 4 . -Комгшект ре^лируемых поручней для беговой дорожки без кронштейна для
: . А- , встрсгённого пуЯьта управления (ММЦМ.305111.004, в комплект входят даа поручня:

- -
.‘гТ . . . '-5,5. Комплект фшс-ированных больших поручней для бегрв^^^рожки с кронштейном ? 

Д^:|^5 ?̂ 99Шого пульта управления (ММЦМ.305111.005,!Й^В^лект входят два
' Правьгй) -1 шт. ■

б .а  'Комгогект фиксированных ЕЙальгх поручней для бешйоЙ'Дорожки с кронштейнам А 
длЯ'Встроенного пульта управления (М]\Щ М.305111.006, в комптект входят два i гШ  
поручня: левый и правый) - 1 шт. _ ' А7;Д;Д
5.7. Комгшект регулируемых поручней для беговой дорржкйС^ОНШтейном для ДА;аА
встроенного пульта управлений ;(ММЦМ.З05111.007, в комплект входят два поручня: 
Левый и правый) - 1 ШТ.- А . Аа й ^
5.8. Передняя дуга безопасности для фиксированных лоруцЦей (ММЦМ.З05111.0§ЩА:
I ШТ. -/г
5.9. Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней (ММЦМ.305111 .0085;/аа
1 ШТ. - ' . /„ А''А
5.10. Рампа для въезда инвалидной коляски (ММЦМ.305165,601.) * 1 шт,
5г11. Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук (ММЦМ.301319.001,
комплект состоит из двух упоров для рук: л евы ^  
5J2, Лазерный нивелир со штативом Condtre
5.13. Сиденье для медицинского персопад^^^!'
5.14. Смазывающая жидкость для полотг 
REMARENA.r u , поставляется вместе с |
Врио руководителя Федеральной

. ло надзору в сфере здравоохранения

РД) - 2 шт. 
для полотен 
: смазывания) 100 мл.

Д.В, Пархоменко
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5.15. Датчик ЧСС Polar Н7 - 1 шт.
5.16. Рукоятка для съема плавких вставок РС-1 -1 шт.
5.17. Розетка стационарная ИЭК ССИ-115 - 1 шт.
5 ;18. Розетка стационарная для скрытой проводки ИЭК ССИ-415 -1 шт.
5.19. Переносной пульт зшравления (планшетный компьютер DNS Airtab MF1011) - 
1 шт.
5.20. Встроенный пульт управления (цветная графическая сенсорнай панель управления 
Weintek сМТ- iV5) -1 шт.
5.21. Трансформатор разделительный 10,0 кВА (ММЦМ.436228.201) - 1 шт.
5.22. Система разгрузки (ММ1ДМ.303359.001) - 1 шт.
5.23. Жилет для поддержания пагщента (размер детский),(ММЩ1А01525.001-01) -1 шт.
5.24. Жилет для поддержания пациента (размер подростковой) (ММЦМЗО1525.001-02)
- i  шт,
5.25. Жилет для поддержания пациента (размер взрослый 1) (ММЦМ.301525.001-03) - 
1 Шт,
5.26. З^илет для поддержания пациента (размер взрослый 2) (ММЦМ.30152Д001 -04) -
I шт. '
5.27. Паспорт ММЦМ.941146.001 ПС - 1шт. v
5.28. Руководство по эксплуатации ММЦМ.941146.001 РЭ^ 1 шт.
6. Модификация цо скорости 30 км/ч, с системой разгрузки;
6.1. Беговая дорожка серии "РеаТерра" модификации 30 км/ч, С системой разгрузки 
(MMLlpSd.94ir46.451) - 1 шт.
6.2. Комплект фиксированных больших поручней для беговой дорожки без кронштейна 
для встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.002, в комплект входят два 
доручня: левый и правый) -1 шт.
6.3. Комплект фиксированных малых поручней для беговойяорожки без кронштейна 
для встроенного цульта управления (ММЦМ.305111.003, в комплект входят-'два 
поручня: левьши правый) -1 шт.
6.4. Комплект регулируемых поручней для беговой дорожки без кронштейна для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.004, в комплект входят два поручня: 
левый ,и правый) -1 шт.
6.5. Комплект фиксированных больших пор; 
для вс-^оенного пульта управления (ММТ) 
поручня: левый и правый) -1 шт.
6.6. Комплект фиксированных малых пор)Ш,ей
'-длявстроенного пульта управления (ММЕш.З 051 1 |ч | |^ ^  кф ^к^кт  входят два 
.Врио руководителя Федеральной службы 
до надзору в сфере здравоохранения
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порушы: левый и правый) - 1 шт.
6.7. Комплект регулируемых порз^ей для беговой дорожки с кронштейном для 
встроенного пульта управления (ММЦМ.305111.007, в комплект входет два поручня; 
левый и правый) - 1 пгг.
6.8. Передняя дуга безопасности для фиксированных поручней (ММЦМ.305111.001) - 
1 шт.
6.9. Передняя дуга безопасности для регулируемых поручней {ММЦМ.305111.008) - 
I шт.
6.10. Рампа для внезда инвалидной коляски (ММЦМ.305165.001) -1 шт.
6.11. Комплект дополнительных регулируемых упоров для рук- (ММТ(М 301319.001, 
комплект состоит из двух упоров для рук: левый, правый) - 1 шт,
6.12. Л^ерный нивелир со штативом Condtrol EFX Set -1 шт,
6.13. Сиденье для медицинского персонала (ММЦМ.942819.001) - 2 шт.
6.14. Смазывающая жидкость для полотна (силиконовая смазка для полотен 
ЗЩМАКЕПА.ЯП, поставляется вместе с трубкой и шпррщом для смазывания) - ГОО мл. 
6.1 S. Датчик ЧСС Polar Н7 = 1 шт.
6.16, Рукоятка для съема плавких вставок РС-1 - 1 шт.
6.17. Розетка стационарная ИЭК ССИ-115 -1 шт.
6^)8. Розетка стационарная для скрытой проводки 11ЭК ССИ‘̂ 415 -1 шт. _
6.19. Переносной пульт управления (планшетный компьютерППЗ Airtab MF1011) -
1 шт. /  '
6.20. Встроенный г^льт управления (цветная графическая сенсорная панель управления 
Weintek сМТ- 1V5) -1 шт.
6.21. Трансформатор разделительный 10,0 кВА (ММЦМ.436228.201) -1  шт.
6.22. Система разгрузки (ММЦМ.303359.001) - 1 шт.
6.23. Жилет для поддержания пациента (размер дeтcкий>J(;5ШЦM.301525,00I-01) - I шт^
6.24. Жилет для поддержания пациента (размер подростковый) (ММЦМ.301525.001 -02) 
- 1 шт.
6.25^ Жилет для поддержания пациента (размер взрослый 1) (ММЦМ.301525.001-03) - 
I шт.
6.26. Жилет для поддержания пациента (размер взрослБ1Й_2)'(Ш!ЩМ.301525.001-04) 
1-шт.
6.27. Паспорт ММЦМ,941146.001 ПС - 1 шт^
6.28. Руководство по эксплуатации ММЦ1
2.

..г..-.-,-

Врио руководителя Федеральной служб: 
по надзору 3  сфере здравоохранения Д.В. ПархоменкоИ
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