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ФЕ^ХЕРАЛЬНАЯ САУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 04 июля 2022 года № РЗН 2021/16073

На медицинское изделие
Тележка медицинская для перевозки пациентов "МЕТ" 
по ТУ 2 2.50.50-007-11459109-2020

Настоя! цее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностыо "МЕТ"
(ООО ' МЕТ"), Россия,
142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, 
этаж 5, блок Г

Производитель
Общее!во с ограниченной ответственностыо "МЕТ"
(ООО ’ МЕТ"), Россия,
142784, Москва, п. Московский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, 
этаж 5, блок Г

Место г роизводетва медицинского изделия 
см.при.10жение

Номер |)егистрационного досье № РД-48795/12132 от 28.03.2022

Класс пэтенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Об)цероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятель зости 32.50.50.190

Настоях эее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Роездравкадзора от 04 июля 2022 года № 5916 
допущеяо к обращению на территории Российской федерации.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения - А
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ФЦ/чЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К]

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 04 июля 2022 года № РЗН 2021/16073

Лист 1

На медиц инское изделие
Тележка медицинская для перевозки пациентов "МЕТ" 
по ТУ 32.50.50-007-11459109-2020, в вариантах исполнения:
I. Тележка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты «МЕТ»:
1. Вариац ты исполнения:
1.1 Телел тса медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-10.
1.2 Телелзса медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-20.
1.3 Телел:ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-30.
1.4 Телен ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты JV1ET ТВ-40.
1.5 Телен:ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-50.
1.6 Теленка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-60.
1.7 Телен ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-70.
1.8 Телен:ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-80.
1.9 Телен:ка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-90.
1.10 Тележка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-ЮС
1.11 Тележка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ ТВ-11C
1.12 Тележка медицинская для перевозки больныхс регулировкой высоты МЕТ ТВ-1^20
1.13 Тележка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты МЕТ TB-13Q
1.14 Тележка медицинская для перевозки больных с регулировкой высоты AVK ТВ-10.|
2. В составе:
2.1 Каркас тележки -1 шт.
2.2 Ложе - 1 шт.
2.3 Боковые ограждения- О до 2 шт.
2.4 Гидрс привод - 1 -2 шт.
2.5 Колесное основание -1 шт.
2.6 Матрш - I шт. (при необходимости)
2.7 Угловой бампер - от о до 4 шт. (при необходимости)
2.8 Инфузионная стойка - 1шт7(при необходимости)
2.9 Педаль тормоза -1 шт.
2.1 о Колеса 0  150 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ-10, МЕТ ТВ-20,
МЕТ ТВ- 50, МЕТ ТВ-60, МЕТ ТВ-70, МЕТ ТВ-100, МЕТ ТВ-130, AVK ТВ-10, 
МЕТТВ-30).
2.11 Колеса 0  125 мм- 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-40).
2.13 Колеса 0  100 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ. ТВгЗО, МЕТ ТВ-90, 
МЕТТВ-120).
2.14 Колеса 0  200 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЁТ ТВ-80, МЕТ ТВ-110,
Заместитель руководителя Федеральной службы ' ,
по надзо])у в сфере здравоохранения  ̂ Д.Ю. Павлюкф
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АД"'

МЕТ ТВ-40, МЕТ ТВ-120>
2.15 Ctojchk - 1шт. (при необходимости).
2.16 Руке водство по эксплуатации-1 шт.
II. Тележка медицинская для перевозки больных межкорпусная «МЕТ»
1. Варна! [ТЫ исполнения;
1.1 Телеяжа медицинская Для перевозки больньгх межкорпусная МЕТ ТВ-140.
1.2 Телеяжа медицинская для перевозки больных межкорпусная МЕТ ТВ-150.
1.3 Телея жа медицинская Для перевозки больных межкорпусная МЕТ ТВ-160.
1.4 Телеяжа медицинская для перевозки больньпс межкорпусная МЕТ ТВ-170.
1.5 Телеяжа медицинская для перевозки больных межкорпусная МЕТ ТВ-180.
1.6 Телеяжа медицинская для перевозки больных меяскорпусная AVK ТВ-20.
2. В сост!1ве:
2.1 Каркгс тележки - 1 шт.
2.2 Ложе - 1 шт.
2.3 Боковые ограждения - О до 2 шт.
2.4 Гидропривод - 1 - 2 шт.
2.5 Колесное основание - 1 шт. ,
2.6 Матрац-1 шт. (при необходимости).
2.7 Угловой бампер- от О до 4 шт. (при необходимости).
2.8 Инфушонная стойка - 1 шт. (при необходимости).
2.9 Торцы быстросъемные от 1 до 2 шТ. (при необходимости).
2.10 Педаль тормоза - 1 шт.
2.11 Кол€ са 0  150 Мм - 4 шт. (для варианта исполнения AVK ТВ-20).
2.12 Колеса 0  100 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-180).
2.13 Колеса 0  200 мм - 4шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ-140, МЕТ ТВ-150,
МЕТ ТВ-160, МЕТ ТВ-170). Ч*
2.14 Столик - 1 шт. (при необходимости).
2.15 Руководство по эксплуатации - 1шт.
Ш.Тележ ;са медицинская для перевозки больных внутрибольничная «МЕТ»
1. Вариав ты исполнения;
1.1 Телеяжа медицинская для перевозки больных внутрибольничная МЕТ ТВ-190.
1.2 Телеяжа медицинская для перевозки больных внутрибольничная МЕТ ТВ-200.
1.3 Телея жа медицинская для перевозки больных внутрибольничная МЕТ ТВ -210.
1.4 Телея ка медицинская для перевозки больных внутрибольничная МЕТ ТВ-220.
1.5 Телея ка медицинская для перевозки больных внутрибольничная МЕТ ТВ-230.
1.6 Телея ка медицинская для перевозки больньхх внутрибольничная AVK ТВ-30.
Заместитель руководителя Федеральной службьг ^
по надзо])у в сфере здравоохранения , —Д.Ю. Павлюк(^в
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НА 1ЧЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 июля 2022 года № РЗН 2021/16073

Лист

2. В составе:
2.1 Каркас тележки -1 шт.
2.2 Ложе-1шт.
2.3 Боковые ограждения - о до 2 шт. (при необходимости).
2.4 Гидропривод - 1 -2  шт.
2.5 Колесное основание - 1 шт.
2.6 Педаш тормоза - 1шт.
2.7 Матрац - 1 шт. (при необходимости).
2.8 Угло ЗОЙ бампер - от о до 4 шт. (при необходимости).
2.9 Инфз зионная стрйка -1 шт. (при необходимости).
2.10 Хорды быстросъемные от 1 до 2 шт. (при необходимости).
2.11 Кол зса 0  150 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения MET ТВ-200, МЕТ ТВ-220, 
МЕТТВ-230).
2.12 Колзса 0  200 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ-210, AVK ТВ-30, 
МЕТТВ-230).
2.13 Кол ;са 0  125 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-190).
2.14 Столик -1 шт. (при необходимости).
2.15 Руководство по эксплуатации-1шт.
IV. Теле:кка медицинская для перевозки больных с функциями процедурно-перевязочв|| 
гипсовоеного стола для травматологических пунктов «МЕТ».
1. Варна зты исполнения:
1.1 Теле: кка медицинская для перевозки больных с функциями процедурно-перевязочй|о- 
гипсовогоного стола для травматологических пунктов МЕТ ТВ-240.
1.2 Теле:кка медицинская дляперевозки больных с функциями процедурно-перевязочно- 
гйпсово* ного стола для травматологичесетх пунктов МЕТ ТВ-250.
2. В составе:
2.1 Каркас тележки - 1 шт. ^
2.2 Ложе - 1 шт.
2.3 Гидр эпривод-1-2 шт.
2.4 Колесное основание - 1 шт.
2.5 Держатель панели ложа - 1шт.
2.6 Матрац - Гшт. (при необходимости). : _
2.7 Угло ЗОЙ бампер - от о до 4шт. (при необходимости). Л
2.8 Инфз зионная стойка -1 шт. (при необходимости).
2.9. Подлокотники - 2 шт.
2.10 Подголовник -1 шт. (при необходимости). /
Замести гель руководителя Федеральной службы . А ', - -
по надзс РУ в сфере здравоохранения  ̂ Д.Ю. Павлю!^
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ФЕ/,ЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА п о  НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР) V
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Лист

■ ■ Л ь

2.11 Педаль тормоза-1 шт.
2.12 Колеса 0  150 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-240).
2.13 Колеса 0  100 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-250).
2.14 Столик - 1пгг. (при необходимости).
2.15 Руководство по эксплуатации-1 шт.
V. Тележка медицинская для перевозки больньк с подъемными бортиками «МЕТ».
1. Вариа1сты исполнения:
1.1 Теле>; ска медицинская для перевозки больных с подъемными бортиками МЕТ ТВ-
1.2 Теледска медицинская для перевозки больных с подъемными бортиками МЕТ ТВ-
1.3 Теле^ска медицинская для перевозки больных с подъемными бортиками МЕТ ТВ-
2. В составе:
2.1 Каркас тележки -1 шт.
2.2 Боко1;ые ограждения- от О до 4 шт.
2.3 Ложе - 1 шт.
2.4 Гидропривод - 1 - 2 шт.
2.5 Колесное основание-1 шт.
2.6 Держатель панели ложа -1 шт. \
2.7 Матрац - 1 шт. (при необходимости).
2.8 Угловой бампер - от О до 4 шт. (при необходимости).
2.9 Инфузионная стойка - 1 шт. (при необходимости).
2.10 Торцы быстросъемные от 1 до 2 шт. (при необходимости).
2.11 Псд;шь тормоза -1 шт.
2.12 Колеса 0  150 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-280).
2.13 Кол(;са 0  200 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-270).
2.14 Колеса 0  125 мм - 4 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-260).
2;15 Столик-1 шт. (при необходимости).  ̂ ^

2.16 Руководство по эксплуатации -1 шт.
VI. Тело ска медицинская для перевозки больных в перинатальных отделениях «МЕТ» •; 
1. Варианты исполнения:
1.1 Телейжа медицинская для перевозки больных в перинатальных отделениях 
МЕТТВ-290.
1.2 Теле:яска медицинская для перевозки больных в перинатальных отделениях 
МЕТ ТВ-300.
1.3 Тело) ска медицинская для перевозки больных в перинатальных отделениях
МЕТ ТВ-310. . ;
1.4 Телеяска медицинская для перевозки больных в перинатальных отделениях
Замести''ель руководителя Федеральной службы / Л
по надзо РУ в сфере здравоохранения ^
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К

НА MEДИЦИНеКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 июля 2022 года № РЗН 2021/16073

Лист f*

AVKTB40.
2. В составе:
2.1 Каркас тележки - 1 шт.
2.2 Подставки под ноги - от о до 2 шт. (при необходимости).
2.3 Ложе - 1 шт.
2.4 Гидропривод - 1 - 2  шт.
2.5 Колесное основание1 шт.
2.6 Держатель панели ложа - 1 шт.
2.7 М атрщ -1 шт. (при необходимости).
2.8 Угловой бампер - от О до 4 шт. (при необходимости).
2.9 Инф>зионная стойка - 1шт. (при необходимости).
2.10 Подюкотники - 2 шт. (при необходимости).
2.11 Пед;шь тормоза-1шт.
2.12 Колеса 0  150 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ-290, AVK ТВ-40).
2.13 Колеса 0  200 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ^ЗОО, MET ТВ-310).
2.14 Столик-1  шт. (при необходимости)
2.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт. Л
VII. Тележка медицинская для перевозки больных с подлокотниками «МЕТ».
1. Варианты исполнения:
1.1 Теле>;ска медицинская для перевозки больных с подлокотниками МЕТ ТВ-320.
1.2 Теленка медицинская для перевозки больных с подлокотниками МЕТ ТВ-330.
1.3 Телезска медицинская для перевозки больных с подлокотниками МЕТ ТВ-340.
2. В сост ше:
2.1 Каркг .с тележки-1 шт.
2.2 Подлокотники - 2 шт.
2.3 Ложе - 1 шт. W
2.4 Гидропривод - 1- 2 пгг.
2.5 Колесное основание -1 шт.
2.6 Держатель панели ложа - 1 шт.
2.7 Матрщ - 1 шт.
2.8 Инфузионная стойка -1 шт. (при необходимости).
2.9 Подголовник - 1 шт. (при необходимости).
2.10 Пед.шь тормоза - 1 шт.  ̂ -
2.11 Колеса 0  150 мм - 4 шт. (для вариантов исполнения МЕТ ТВ-330, МЕТ ТВ-340).
2.12 Колеса 0  250 мм - 2 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-320).
213 Колеса 0  100 мм - 2 шт. (для варианта исполнения МЕТ ТВ-320).
Замести:'ель руководителя Федеральной службы у
по надзору в сфере здравоохранения ' Д;Ю. Павлюк1|в̂й
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(РОСЗДРАВНАДЗОР) :

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НА MEДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 04 июля 2022 года № РЗН 2021/16073

Лист

2.14 Столик-1шт. (при необходимости).
2.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
VIII. П эинадлежности:
1. Дерясатель кислородного баллона - 1-2 шт.
2. Корзина - 1 шт.
3. Вьщ1Шжное пятое колесо - не более 2 шт.
4. Педаль управления выдвижным пятым колесом - не более 2 шт
5. Залпггаый чехол для матраца -1-2 шт.
6. Ремень фиксирующий- не более 6 шт.
7. KapN aH для истории болезни пациента - не более 2 шт.
8. Под) шка под голову -1 шт.
9. Поль а вспомогательная -1 шт.
10. Держатель для рентгенкассеты -1-3 шт.
11. Держатель мочеприемника-1-2 шт.
12. Держатель дренажных мешков -1-4 шт.
13. Держатель ремня - 2-8 шт.
14. Держатель для бумажных полотенец - 1-2 пгг. ,
Место лроизводетва:
1. ООО "МЕТ"j Россия, 108811, п. Московский, Москва, д. Мешково, д. 2, стр. 2.
2. HEN3SHUIZHUKANG MEDICAL INSTRUMENT СО., LTD., Weitun Village, Weitj 
Town, liinhu New Area, Hengshui City, Hebei, China. ^
3. Medikal 2000 Tibbi Gihazlar Ve Ileri Teknoloji San. Ve Tic. A S., Buyukkay OSB Mah. 
Ziyaedc in Akbulut Cad. FabrikaUretim APT. D: 19 Al, SelGuklu Konya, Turkiye.

:<■

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по над: .ору в сфере здравоохранения

V
Д.Ю. Павлмкав
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