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Лист 1

На медицинское изделие
Светильники передвижные "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011:
1 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 500 П»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Консоль пружинная -1 шт.;
3. Блок аварийного питания -1 шт.;
4. О пора-1 шт.;
5. Штатив -1 шт.;
6. Стойка -1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея -1 шт.;
8. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Пульт управления -1 шт.
2. Система «ЭМАЛЕД видео» -1 шт.:
- видеокамера Tamron МР11 lOM-VC/видеокамера Tamron MPIOIOM-VC - 1 шт.,
- приемник беспроводной системы WHDI - 1 шт.;
- передатчик - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой -1 шт.;
- сетевой адаптер - 2 шт.
2 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 500 П LT»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Консоль пружинная - 1 шт.;
3. Блок аварийного питания - 1 шт.;
4. Опора ~ 1 шт.;
5. Штатив - 1 шт.;
6. Стойка -1 шт.;
7. Аккумуляторная батарея - 1 шт.;
8. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Пульт управления -1 шт.
2. Система «ЭМАЛЕД видео» - 1 шт.: ; ■ л о'?:;.
-видеокамера Tamron МРИ 10М-УС/видеокамерд:ТатгоП МР1010ШУС - 1 шт.;И
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- приемник беспроводной системы WHDI - 1 шт.;
- передатчик - 1 шт.;
- пульт управления видеокамерой -1 шт.;
- сетевой адаптер - 2 шт.
3 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 500-01 П», в составе:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Консоль пружинная -1 шт.;
3. Блок питания - 1 шт.;
4. О пора-1 шт.;
5. Штатив -1 шт.;
6. Стойка -1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
1. Пульт управления - 1 шт.
2. Система «ЭМАЛЕД видео» -1 шт.:
- видеокамера Ташгоп МР11 lOM-VC/видеокамера Ташгоп MP1010M-VC - 1 шт.,
- приемник беспроводной системы WHDI - 1 шт.;
- передатчик -1 шт.;
- пульт управления видеокамерой -1 шт.;
- сетевой адаптер - 2 шт.
4 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 500-01 П LT», в составе:
1. Блок освещения 600 - 1 шт.;
2. Консоль пружинная - 1 шт.;
3. Блок питания -1 шт.;
4. Опора -1 шт.;
5. Штатив -1 шт.;
6. Стойка -1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
1. Пульт управления - 1 шт.
2. Система «ЭМАЛЕД видео» -1 шт.:
- видеокамера Ташгоп МР11 lOM-VC/BHaeoKaMepa-Tarnron'MPlOi^M-VC - 1 шт.,
- приемник беспроводной системы WHDI -1 шх;; . - .
- передатчик - 1 шт.; ^
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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- пульт управления видеокамерой - 1 шт.;
- сетевой адаптер - 2 шт.
5 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 300 П»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Опора-1шт.;
3. Кронштейн в сборе - 1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок аварийного питания -1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея -1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 300 П ЕТ»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Опора-1шт.;
3. Кронштейн в сборе -1 шт.;
4. Консоль пружинная - 1 шт.;
5. Блок аварийного питания - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея - 1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 300-01 П», в составе:
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Опора-1шт.;
3. Кронштейн в сборе - 1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок питания -1 шт.;
6. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
7. Руководство по эксплуатации -1 шт.
8 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 300-01 П ЕТ», в составе;
1. Блок освещения 400 - 1 шт.;
2. Опора - 1 шт.;
3. Кронштейн в сборе - 1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок питания -1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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6. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
7. Руководство по эксплуатации -1 шт.
9 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200 П»
(с блоком аварийного питания), в составе;
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. О пора-1 шт.;
3. Кронштейн в сборе - 1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок аварийного питания -1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея -1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
10 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200 П LT»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. О пора-1 шт.;
3. Кронштейн в сборе -1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок аварийного питания - 1 шт.;
6. Аккумуляторная батарея -1 шт.;
7. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
8. Руководство по эксплуатации -1 шт.
11 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200-01 П», в составе;
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Опора-1шт.;
3. Кронштейн в сборе -1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок питания -1 шт.;
6. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200-01 П LT», в составе:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Опора - 1шт.; __
3. Кронштейн в сборе - 1 шт.
4. Консоль пружинная - 1 шт.;
5. Блок питания - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службь! 
по надзору в сфере здравоохранения

■I'-,

ДЛО. Павлюков
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6. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
7. Руководство по эксплуатации -1 шт.
13 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200-02 П», в составе:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Опора - 1 шт.;
3. Стойка - 1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок питания -1 шт.;
6. Ручка стерилизуемая - 2 шт.;
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14 Светильник хирургический передвижной «ЭМАЛЕД 200-02 П LT», в составе:
1. Блок освещения 200 - 1 шт.;
2. Опора - 1 шт.;
3. Стойка -1 шт.;
4. Консоль пружинная -1 шт.;
5. Блок питания - 1 шт.;
6. Ручка стерилизуемая - 2 шт,;
7. Руководство по эксплуатации -1 шт.
15 Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 100 с гибким шлангом, панелью управления и узлом шарнира - 1 шт.;
2. Основание - 1 шт.;
3. Стойка - 1шт.;
4. Блок аварийного питания - 1 шт.;
5. Блок питания -1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации -1 шт.
16 Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П LT»
(с блоком аварийного питания), в составе:
1. Блок освещения 100 с гибким шлангом, панелью управления и узлом шарнира - 1 шт.;
2. Основание - 1 шт.;
3. Стойка -1 шт.;
4. Блок аварийного питания -1 шт.;
5. Блок питания - 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации -1 шт. ^
17 Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П>>, в составе:,
1. Блок освещения 100 с гибким шлангом, панелью управления и узлом шарнира - 1 шт.;

0069470
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2. Основание - 1 шт.;
3. Стойка-1шт.;
4. Блок питания -1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации -1 шт.
18 Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П ЕТ», в составе:
1. Блок освещения 100 с гибким шлангом, панелью управления и узлом шарнира - 1 шт.;
2. Основание - 1 шт.;
3. Стойка-1шт.;
4. Блок питания -1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации -1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ^ Д.Ю. Павлюков

■ 00'6Э471
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