
HA МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 25 августа 2023 года РЗН 2020/13174

На медицинское изделие - : - ' '
Тележка медицинская универсальная "М Е Т " по ТУ 30.99.10-004-11459109-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано ■ ^
Общество с ограниченной ответственностью "М Е Т" (ООО "М Е Т "), Россия, 
142784, М осква, п. М осковский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2 , эт. 5, блок Г

Производитель ;
Общество с ограниченной ответственностью !’М ЕТ" (ООО "М Е Т "), Россия, 
142784, М осква, п. М осковский, Киевское ш. 22-й км, двлд. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г  :

см.нриложение /

Номер регистрационного досье №  РД-56041/26714 от 19.05.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

код  Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 30.99.10.110

' допдаено к обращению на территории Россий 
Заместитель руководителя Ф едеральной 
по надзору в  сфере здравоохраненияИ
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фе^ раАьная служба по НАЛзору в Сфере здрабоохранёййя
(РОСЗДРАБНАЛЗОР) , ■ .-у / Д Л С

ПРИЛОЖЕНИЕ т -  ^

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 25 августа 2023 года РЗН 2020/13174

Лист 1

На медицинское изделие . , . : \  '
Тележка медицинская универсальная "МЕТ" по ТУ 30.99Л0-004-П459109-2019, 
в вариантах исполнения: - /  *.
1. Тележка медицинская универсальная МЕТ SP-140, в составе; '

, 1.1 Тележка -1  шт.
1.2 Полка - 2 шт. ■ '
1.3 Колеса - 4 шт.
1.4 Руководство по эксплуатации -1  шт. /
2. Тележка медицинская универсальная МЕТ SP-150, в составе: /  . L
2.1 Тележка-1пгг.
2.2 П олка-3  шт. ,;г
2.3 Колеса  ̂4 шт. г" '
2.4 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Тележка медицинская универсальная МЕТ SPY-100, в составе;

,3.1 Тележка - 1 шт.
3.2 Полка г 2 шт. • .
3.3 Ящик - 1 шт.
3.4 Колеса- 4 шт. - : , .
3.5 Руководство по эксплуатации - 1 шт. - ■
4. Тележка медицинская универсальная МЕТ SPY-110, в составе: : v
4.1 Тележка - 1 шт.
4.2 Полка - 2 шт. ’
4.3 Ящик - 1 шт.
4.4 Лоток 1,5 л - 1 шт.
4.5 Ведро 1,5л - Тшт. .
4.6 Лоток для инструментов 1,5л -1 шт.
4.7 К олеса-4  шт.
4.8 Руководство по эксплуатации - 1 шт,
5. Тележка медицинская универсальная МЕТ SPY-120, в составе:
5.1 Тележка - Тшт. ..
5.2 П олка-2  шт.
5.3 Я щ ик- 2 шт.
5.4,Колеса - 4 шт. ' . . '
5.5 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Тележка медицинская универсальная МЕТ SPY;^
6.1. Тележка - 1 шт.
6.2 Полка ■ 3 шт.
6.3 Я щ и к -2  шт,

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков

0 1 2 5 9 0 3

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



r : f

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ю сздрАвнАдзор) ;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 25 августа 2023 года РЗН 2020/13174

6.4 Колеса - 4 шт.
6.5 Руководство по эксплуатации - I шт.
7. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ SPY-140, в сост^е: .
7.1 Тележка - тумба -1  шт.

; 7.2 Столешница - 1 шт.
.7.3 Ящик - 3 шт. . .
7.4 Колеса- 4 шт.
7.5 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ SPY-150, в составе:
8.1 Тележка - T5Tvi6a - I шт.
8.2 Столешница -1  шт.
8.3 Ящик - 1 шт. ;
8.4 Дверь с замком - 1 шт.
8.5 Колеса - 4 шт.
8.6 Руководство по эксплуатации -1 шт.
9. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ SPY-160, в составе 
9.1,Тележ ка-тум ба-1 шт.
9.2 Столешница -1  шт.
9.3 Ниша - 1 шт.
9.4 Ящик - 7 шт.
9.5 Центральный замок -1 шт.
9.6 Колеса - 4 шт.
9.7 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ SPY-170, в составе:
10.1 Тележка - тумба -1  шт.

-10.2 С толеш ница-1 шт. ■
10.3 Ящик - 4 шт.
10.4 Дверь с замком -1  шт. , .
10.5 Центральный замок -1 шт.
10.6 Колеса -.4 шт.
10.7 Руководство lio эксплуатации - 1 шт.
11. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ AVK-110, в составе:
11.1 Тележка-тумба -1  шт.
11.2 Столешница -1  шт.
11.3 Ящик с замком - 2 шт.
11.4 Дверь с замком -1  шт.
1Т 5 Дверь без замка - 1 шт.
11.6 Колеса - 4 шт.

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоожранения

Лист 2

Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР) Д ' ; у::: у:'-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
' V - .1

от 25 августа 2023 года № РЗН 2020/13174
Лист 3

И .7 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Тележка медицинская универсальная МЕТ SIY-100, в составе:
12.1 Тележка - 1 шт.
12.2 Полка - 2 шт. ,
12.3 Ящик - 1 шт.
12.4 Колеса - 4 шт.
12.5 Руководство по эксплуатации -1  шт.
13. Тележка медицинская универсальная МЕТ SIY-110, в составе:
13.1 Тележка -1  шт.
13.2 Полка - 3 шт.
13 .3 Ящик - 1 шт.
13.4 Колеса-4  шт.
13.5 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14. Тележка медицинская универсальная МЕТ SIY-120, в составе:
1.4.1 Тележка -1  шт.
14.2 П олка- 3 шт.
14.3 Ящик с замком - 2 шт.
14.4 К олеса-4 шт.
14.5 Руководство по эксплуатации-1  шт.
15. Тележка медицинская универсальная МЕТ SIY-130, в составе: 
15;РТ ележ ка-1 шт.
15.2 Полка - 3 шт.
15.3 Япщк с замком - 2 шт.
15.4 Ящик без замка - 2 шт.
15.5 К олеса-4  шт,
15.6 Руководство по эксплуатации -1  шт.
16. Тележка медицинская универсальная МЕТ SIY-140, в составе:
16.1 Т ележ ка-1 шт.
16.2 П олка-2  шт.
16.3 Япщк -1  Шт.
16.4 Ведро с крьппкой 3,5л -1  шт.
16.5 Лоток 1 л - 1 шт.
16.6 Колеса - 4 шт.
16.7 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
17. Тележка медицинская универсальная МЕТ
17.1 Тележка - 1 шт.
17.2 П олка-.3 шт.
17.3 Я щ ик-1  шт.
Заместитель руководителя Федеральной cj 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ РЗН 2020/13174от 25 августа 2023 года

17.4 Колеса - 4 шт.
17.5 Руководство по эксплуатации -1  шт.

,18. Тележка медицинская универсальная МЕТ AVK-130, в составе;
18.1 Тележка - 1 шт. . - * .
18.2 П о л к а-3 шт.
18.3 Ящик - 1 шт.
18.4 Корзинадляотходов 6 л -2  шт.
18.5 Колеса- 4 шт.
18.6 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
19. Тележка медицинская универсальная МЕТ SA-130, в составе
19.1 Т ележ ка-1ш т.
19.2 П олка-2  шт.
19.3 Ниша -1  шт.
19.4 Ящик с замком - 2 шт.
19.5 Ящик без замка - 2 шт.

. 19.6 К олеса-4 шт.
19.7 Руководство по эксплуатации ■ 1 шт.
20. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ PSC-140, в составе;
20.1 Тележка - тумба - 1 шт.
20.2 Столешница -1  шт.
20.3 Я щ и к- 5 шт.
20.4 Инфузионная стойка -1  шт.
20.5 Банка для отходов 2,5 л - 2 шт.
20.6 Пластиковый карман 6 л -1  шт.
20.7-Полка под монитор -1  шт.
20.8 Лоток I л - 2 шт.
20.9 Колеса - 4 шт. '
20.10 Руководство по эксплуатации -1 шт.
21. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ PSC-150, в составе:
21.1 Тележка - тумба -1  шт.
21.2 Столешница -1  шт.
21.3 Ящик - 2 шт.
21.4 Дверь - 2 шт. ■ ■••‘■'V
21.5 Инфузионная стойка -1  шт. - ^
21.6 Банка для отходов 2,5 л  -1  шт.
21 -.1 Пластиковый карман 6 л - 1 шт.
21.8 Полка под монитор -1  шт.
21.9 Лоток 1 л - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения

. -J

Д.Ю. Павлюков
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- Ф ^Р А Л Ь Н А Л  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 25 августа 2023 года № РЗН 2020/13174

Лист 5

-21.10 Колеса - 4 шт.
'21.11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
22. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ PSC-160, в составе:
22.1 Тележка-тумба - 1 шт.
22.2 Столешница - 1 шт.
22.3 Ящик - 5 шт.
22.4 Инфузионная стойка -1  шт.
22.5 Банка для отходов 2,5 л - 2 шт.
22.6 Пластиковый карман 3,5 л - 2 шт.
22:7 Полка под монитор -1  шт.
22.8 Лоток 1 л - 2 шт.
22.9 Колеса - 4 шт.
22.10 Руководство по эксплуатации -1  шт.
23. Тележка-тумба медицинская универсальная МЕТ PSC-170, в составе: .
23.1 Тележка - тумба - 1 шт.
23.2 Столешница -1  шт.
23.3 Яшик - 5 шт.
23.4 Инфузионная стойка -1  шт.
23.5 Банка для отходов 2,5 л - 2 шт. : ' " -
23.6 Пластиковый карман 3,5 л - 2 шт. ' : . :
23.7 Полка под монитор -1  шт.
23.8 Лоток 1 л - 2 шт.
23.9 Колеса - 4 шт.
23.10 Руководство по эксплуатации -1  шт. -
Место производства:
1.000 МЕТ", Россия, 142784, Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2, стр. 2. :
2. Medical 2000 Tibbi Chihazlar ve Ileri Teknoloji San. Ve Tic. A.S., Buyukkayacik OSB 
Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. Fabrika Uretim APT. D:19 A l, Selfuklu, Konya, Turkiye
3. Hengshui Zhukang Medical Instrument Co., Ltd., South Zone o f High Tech Industrial - A 
Development Zone, Jizhou District, Hengshui City, Hengshui City, Hebei Province, China. 
(Building 5, Entrepreneurship Incubation Park, South of Guihua 4th Road and East o f Weisan 
Road).

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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