
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНААЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 10 декабря 2009 года № ФСЗ 2008/01461

На медицинское изделие
Кресло медицинское Lojer AFIA 4062 с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано 
"Лойер О й", Финляндия,
L ojer Оу, 54,38201 Sastamala, Finland

Производитель 
"Л ойер О й", Финляндия,
L ojer Оу, 54,38201 Sastamala, Finland

Место производства медицинского изделия 
L ojer Оу, 54,38201 Sastamala, Finland

Номер регистрационного досье № 78631 от 17.11.2009

^  Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 10 декабре

и приказом от 03 августа 2016 года Я»
допущено к обращению на территор 
Руководитель Федеральной служб
по надзору в сфере здравоохранени:И
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Ф ^Р А Л Ь Н А Я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 10 декабря 2009 года № ФСЗ 2008/01461

На медицинское изделие
Кресло медицинское Lojer AFIA 4062 с принадлежностями:
1. Регулировка Тренделенбург. ^
2. Аккумуляторная батарея.
3. Инфузионная стойка.
4. Рельс для крепления принадлежностей.
5. Опора для руки с фиксирующими ремнями.
6. Боковые огравдения опускаемые хромированные, длина 96см.
7. Боковые ограждения опускаемые хромированные, длина 140см.
8. Подушка под голову.
9. Подколенник.
10. Анестезиологический экран.
11. Таз из нержавеющей стали.
12. Выдвижная опора для ног. :
13. Держатель одноразовых простыней.
14. Подлокотник.
15; Педаль для электрической регулировки высоты.
16. Гидропривод высоты.
17. Раздельная ножная секция.
18. Вьщвижная ножная секция.
19. Фиксирующий ремень.
20. Упоры боковые для туловища.
21. Упоры боковые для шейного отдела.

Лист 1

Приказом от 03 августа 2016 года № 78] 
территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

ращению, на

М.А, Мурашко
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